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Congratulations with your
choice of a new TOPRO rollator

Every TOPRO rollator is developed,
designed and manufactured in Norway.
The product conforms to Medical
Device Regulation (EU) 2017/745. Itis
tested and approved according to EN
I1SO 11199-2:2021. On receipt of the
goods, please check your product. If
you have any queries, please contact
your mobility shop or dealer imme-
diately. If you have problems reading
this user manual, an electronic version
is available on topromobility.com.

Intended use

The TOPRO Troja Original shall give
support to users with reduced balance
and/or reduced walking ability. It is
designed to be pushed, not pulled.

The integrated seat provides an op-
portunity for the user to rest if needed.
The intended user is an adult. Height
and weight restrictions apply.
Contraindications: The product is not
suitable for persons with low strength

in arms, with very poor balance, or with
considerable cognitive disabilities. The
product is designed and approved for

both indoor and outdoor use. Outdoor the
rollator is intended to be an aid for walking
on roads and paths. It is not suitable in
rough and/or steep terrain, neither for stairs.

To get to know the rollator and learn
how to use it properly, training by
a professional is recommended.

The grey numbered circles in this user manual refers to the
numbered information graphic and illustrations inside the cover

o Get to know your TOPRO product

Handle

Brake lever

Handle tube

Brake cable

Seat bars / Carrying handle

Locking clamp

6 M m QO N W >

Seat with strap for
folding mechanism

H Lock wheel for the handle

Basket
Side frame
Brake block / Edge guard

Tilting function

= rFr =X«

Product label

e Safety A

When folding and unfolding the rollator,

be aware so you do not hurt your fingers.

Be aware not to put your fingers in open
holes or between stationary parts.

Make sure that the lock wheels
for height adjustment of the
handles are locked tight.

When stationary or parked,
make sure the parking brakes on
both sides are activated (A).

Do not use the rollator on stairs. Be
careful when passing kerbs etc.

Check the brakes before use
every time, and that the rollator
locks in unfolded position.

Do not use the rollator to trans-
port heavy loads or persons.

Be aware that some parts of the
rollator might feel hot or cold when
exposed to extreme temperatures.

Do not modify the product as this
might put your safety at risk and
the guarantee will become void.

Before sitting on the seat (C),
make sure the parking brakes on
both sides are activated (A).

To reduce the risk of falling, do not
lean or bend sideways or over the
back of the rollator whilst in the seated
position (D). Do not tilt the rollator too
much sideways, to avoid the risk of
falling. For the same reason, bags etc.
must never be hung on the handles.

To give the right support and safety,
walk straight and make sure the
rollator is kept as close to your body
as possible (E). Walk between the rear
wheels (F), not behind them (G).

Be aware that the rollator may roll faster
than you when walking downhill, which
may put you in risk of falling. Activate the
driving brakes to adjust the speed (B).

Be careful when wearing fluttering skirts
or trousers as they could get caught in
the wheels, which could lead to falling.
Wear sturdy footwear to avoid injuries.

For safety reasons it is prohibited

to sit on the rollator during public
transportation. Store your rollator
safely and make sure the parking brakes
on both sides are activated (A).

Do not use the rollator on
slippery or icy surfaces.

Keep the rollator away from
fire and hot items.

Do not climb on the rollator.
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o Unfolding / Folding

Unfolding: Release the lock clamp posi-
tioned at the seat bars (A). Press the seat
bars down and outwards. The side frames
will slide apart. Press down the seat bars
(B). You will hear a clicking sound. The
rollator is now locked in its open position.
Folding: Pull the strap on the seat (C)

and press the side frames together.

Lock the clamp (D) over the seat bars.
Carrying the rollator: The rollator must
not be carried by the seat strap or the
brake cables. Fold the rollator together as
shown on the illustration (E). When folded,
carry the rollator by the seat bars (F).

o Handles / Memory function

Height adjusting: Untighten the lock
wheel (A) (@approx. 2 turns). Adjust the
handle tube to a suitable height, then pull
it slightly up and down (C) until you hear a
clicking sound. Tighten the lock wheel (A).
Adjust both handles to the same height
by comparing the number scale on each
side. It is recommended that the handles are
set to the same height as your wrists when
your arms are hanging alongside your body.

Memory Function: Decide on the height
of the handles (see number scale). Count
visible holes at the back of the handle
tubes. Unscrew the lock wheel (A). Pull the
tube (B) out of the frame. The fastening
piece (D) will now follow the handle tube.
Move the fastening piece (D) so that the
number of holes above it equals to the
previously counted holes. Fit the red
memory chip (E) on the handle tube in
the first available hole under the fastening
piece (D). Push the handle tube (B) and
fastening piece (D) downwards and into
the side frame (F). Screw the lock wheel (A)
halfway in. Pull the handle (G) up until it
stops, and then tighten the lock wheel (A)
properly. From now on, when the handles
are in the lowest position, they will stop

in the pre-set position when pulled up.

e Brakes

Make sure the brakes are working
before every trip. Each brake lever

(A) works on each of the rear wheels.
Do not drive or push the rollator while

the parking brakes are activated!
Parking brakes: Push both brake
levers (A) downwards until they lock.
Both rear wheels are now locked.
Squeeze both brake levers upwards

to release the parking brakes.

Driving brakes: Pull both brake levers
(B) upwards to reduce speed. Do not use
continuously while the rollator is in motion.
Adjusting / checking: Loosen the nut
(C). Tighten the brake cable (D) with the
adjustment screw (E). Adjust both brake
blocks so the distance to the wheel
surface is approximately 1 mm (F) and
then tighten the nut (C). Make sure the
brakes are not adjusted too tight and
pressing hard into the rubber of the
wheels when the parking brake is on.
Maintaining: Clean the brake block

(F) and the brake spring (G) regularly.
The wheels and brakes can be replaced
if they are worn out or damaged.

G Seat

The rollator has a safe and convenient
mesh seat, which provides view to the
ground while walking. It can easily be
wiped off with a cloth if needed. The
parking brakes must be activated before
using the seat. Push both brake levers
downwards until they lock (A). Both

rear wheels are now locked. Sit with
your back towards the basket (B).

0 Edge guard /Tilt function

Edge guard: The edge guards (A),
which are in front of the rear wheels
prevent the rear wheels from catch-

ing on corners, door frames etc.

Tilt function: To use the tilt function
use the front of the foot and press down
on the tilt pedal (B), which is beside the
rear wheel. This helps to tilt the rollator
over thresholds, edges etc. Please note:
Be careful when passing kerbs etc.

Basket

The basket holds up to 10 kilos (model M
&S) /5 kilos (model X). It can be removed
and washed gently at up to 60 °C.

Transport

The rollator should be transported in
the folded and locked position (see
section 3 Unfolding / Folding). Secure the
locking clamp properly, which ensures
that the rollator cannot unfold uninten-
tionally. Be careful when loading the
rollator into a vehicle, giving attention
to securing it. The rollator can be laid
down by lifting it by the frame tube.

Storage

The rollator should be stored in an upright
position. If stored outdoors it must be
under a cover to protect it. Do not leave
the rollator unattended. Do not put heavy
items on top of the rollator during storage.

Cleaning

The rollator can be cleaned using a damp
cloth. In case of mud and grime accumula-
tion, a cloth with a mild washing deter-
gent can be used followed by rinsing with
lukewarm water. Avoid flushing directly
against ball bearings (in wheels and front
forks). Do not use abrasives or steam
wash. Dry the rollator using a soft cloth.

Disinfection

Disinfection must only be carried out by
authorized personnel. Please contact
your local dealer or mobility aid centre.
During disinfection sufficient protective
equipment must be worn, and the
instructions of the disinfectant manu-
facturer must be followed. The surface

of the rollator should be cleaned with a
soft cloth or sponge and an approved
chemical disinfectant containing 70-80

% ethanol. We advise against disinfectant
that contains chlorine or phenol. The man-
ufacturer cannot be held responsible for any
damage or injuries that may occur using
harmful disinfectant/measures or disinfec-
tion carried out by unauthorized personnel.
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Inspection / Maintenance / Re-use

Itis recommended that inspection and
maintenance are carried out regularly
(frequency is determined by how and

how often the rollator is used). Check the
following items: Frame, screws, handles,
handle tubes, brakes, brake parts, wheels,
seat and accessories. This also applies
when the rollator is to be prepared for re-
use. Please see detailed instructions in this
user manual about maintenance of brakes
and cleaning/disinfection. The recom-
mended maintenance is not a require-
ment, and no preventive maintenance is
required provided that the rollator is used
as intended according to this user manual.

Material / Recycling

The rollator is made of plastic-coated
aluminium tubes, plastic couplings and
material made of plastic and polyester.
There are ball bearings in all wheels and
forks. Most rollator parts can be recycled.
Dispose the rollator and its packaging
according to the applicable regulations
in your country. For information, please
contact your public authorities.

Warranty

TOPRO Troja Original is guaranteed free
for faults and defects for 7 years. Damage
caused by incorrect use or parts that are
exposed to natural wear and tear (e.g.,
brake block, brake cable, wheel, basket,
seat and handle) are exempt from the
7-year warranty. For repairs during the
warranty period, please contact your local
mobility shop or dealer. The warranty

is void if unauthorised spare parts or
accessories have been or are being used
on the product. The expected life span

of the product is estimated to be 10
years if it is used in the correct manner
according to this user manual and its
safety and maintenance instructions.

O Product label

1- Manufacturer

2-  Maximum user weight

3-  Maximum length of rollator

4-  Maximum width / height of rollator
5- Medical Device

6- Consult Instructions for
use (blue icon)

7- Intended for indoors
and outdoors use

8- Model name

9- Model number

10 - Date of manufacture

11 - Serial number

12 - Global Trade Item Number

13 - CE marking (This product
conforms to Medical Device
Regulation (EU) 2017/745)

14 - GS1 DataMatrix

Accessories

Back support with padding, 68 cm
Back support with padding, 76 cm

Tray (NB: not for size X)

Anti-slip mat for tray (NB: not for size X)
Crutch holder, grey

Bottle holder, grey

LED lamp with clip-on and USB plug
Umbrella with attachment, black
One-handed brake

Guiding handle for the visually impaired
Rear bag with zipper (NB: not for size X)
Transport bag

Name tag

Roll resistance system, pair

Basket for oxygen bottle (only compressed, not liquid)

TOPRO Item No.
815271
815273
814728
814059
815358
815843
815260
814068
814026
814014
814046
814042
814024
814032
814009

Accessories mounted on the rollator may
influence stability, we therefore advise
you to use them with care. Accessories
can be ordered separately to enable
TOPRO Troja Original to be customised to
individual needs. Contact your mobility
shop, dealer or TOPRO for an updated
overview of available accessories or visit
our homepage topromobility.com.
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Gratulerer med valget av
en ny TOPRO-rullator

Hver TOPRO-rullator er utviklet, designet
og produsert i Norge. Produktet er i
samsvar med forordningen om medisinsk
utstyr (EU) 2017/745. Det er testet og
godkjent i henhold til ENI1SO 11199-
2:2021.Ved mottak av varen, vennligst
sjekk produktet. Hvis du har spersmal,
kontakt din forhandler umiddelbart. Hvis
du har problemer med a lese denne bru-
kerhdndboken, er en elektronisk versjon
tilgjengelig pa topromobility.com.

Tiltenkt bruk

TOPRO Troja Original skal gi stette til
brukere med redusert balanse og/eller
redusert gangevne. Den er designet for &
skyves, ikke trekkes. Det integrerte setet
gir brukeren muligheten til & hvile om
ngdvendig. Den tiltenkte brukeren er vok-
sen. Hagyde- og vektbegrensninger gjelder.
Kontraindikasjoner: Produktet er ikke egnet
for personer med lav styrke i armene, med
sveert darlig balanse eller med betydelige
kognitive funksjonshemninger. Produktet
er designet og godkjent for bade innendars
og utenders bruk. Utenders er rullatoren
ment d vaere et hjelpemiddel for a ga pa
veier og stier. Den er ikke egnet i ulendt og/
eller bratt terreng, heller ikke for trapper.

For & bli kjent med rullatoren og
leere & bruke den riktig, anbefales
opplaering av en profesjonell.

De gra nummererte sirklene i denne brukerhandboken
refererer til den nummererte informasjonsgrafikken
ogillustrasjonene inne i omslaget

€ Biikjent med TOPRO-produktet ditt

A Handtak

B Bremsehendel

C Handtaksrer

D Bremsekabel

E Setestenger/Baerehandtak
F Laseklemme

G

Sete med utlgserstropp
for foldemekanisme

H Laseratt for hgydejustering

I Nettkurv

J  Sideramme

K  Bremsekloss / Kantbeskyttelse
L Vippefunksjon

M  Produktetikett

o Sikkerhet &

Nar du folder sammen/folder ut
rullatoren, ma du veere oppmerksom
slik at du ikke skader fingrene.

Veer oppmerksom pa a ikke sette fingrene
i apne hull eller mellom stasjonzere deler.

Pass pa at laserattet for hgydejuste-
ring av handtakene er fastskrudd.

Nar du star stille eller parkerer, ma
du sgrge for at parkeringsbremsene
pa begge sider er aktivert (A).

Ikke bruk rullatoren i trapper. Veer
forsiktig nar du passerer terskler etc.

Kontroller bremsene fgr hver bruk, og
sjekk at rullatoren lases i utfoldet stilling.

Ikke bruk rullatoren til & transpor-
tere tung last eller personer.

Veer oppmerksom pa at noen deler av
rullatoren kan fgles varme eller kalde nar
de utsettes for ekstreme temperaturer.

Produktet ma ikke modifiseres, da
dette kan sette din sikkerhet i fare,
og garantien vil bli ugyldig.

For du setter deg pa setet (C), ma du
kontrollere at parkeringsbremsene
pa begge sider er aktivert (A).

For a redusere risikoen for fall, ma du ikke
lene deg/boye deg sidelengs eller over
til baksiden av rullatoren, mens du sitter
pa setet (D). Rullatoren ma heller ikke
vippes for mye sidelengs, for a unnga at
den velter. Av samme grunn ma poser
etc. aldri henges pa handtakene.

For a giriktig stette og sikkerhet, ga rett
og serg for at rullatoren holdes sa naer
kroppen din som mulig (E). Ga mellom
bakhjulene (F), ikke bak dem (G).

Veer oppmerksom pa at rullatoren

kan rulle raskere enn deg nar du gar
nedoverbakke, noe som kan sette deg
i fare for a falle. Aktiver kjgrebrem-
sene for a justere hastigheten (B).

Veer forsiktig nar du bruker flagrende
skjort eller bukser, da de kan bli sittende
fasti hjulene, noe som kan fore til fall.
Bruk solid fottgy for @ unnga skader.

Av sikkerhetsmessige arsaker er det for-
budt & sitte pa rullatoren under offentlig
transport. Oppbevar rullatoren pa en
sikker mate, og serg for at parkerings-
bremsene pa begge sider er aktivert (A).

Ikke bruk rullatoren pa glat-
te eller isete overflater.

Hold rullatoren unnaild og
varme gjenstander.

Ikke klatre pa rullatoren.
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e Utfolding / Sammenfolding

Utfolding: Losne ldseklemmen

som er plassert pa setestengene (A).
Trykk setestengene ned og utover.
Siderammene glir fra hverandre. Trykk ned
setestengene (B). Du vil hare en klikkelyd.
Rullatoren er nd last i apen stilling.
Sammenfolding: Trekk i stroppen pa
setet (C) og trykk siderammene sammen.
Las klemmen (D) over setestengene.
Bzere rullatoren: Rullatoren ma ikke bae-
res i utlgserstroppen eller bremsekablene.
Fold rullatoren sammen som vist pa
illustrasjonen (E). Baer rullatoren etter se-
testengene (F) nar den er sammenfoldet.

o Handtak / Minnefunksjon

Hoydejustering: Skru opp laserattet (A)
(ca. 2 omdreininger). Juster handtaks-
rarene til en passende hgyde, og trekk
dem deretter litt opp og ned (C) til du
herer en klikkelyd. Trekk til Iaserattet

(A). Juster begge handtakene til samme
heyde ved & sammenligne tallskalaen pa
hver side. Det anbefales at handtakene

er satti samme hayde som hdndleddene
ndr armene henger ved siden av kroppen.

Minnefunksjon: Bestem hgyden pa hand-
takene (se tallskala). Tell antall synlige hull
pa baksiden av handtaksrgrene. Skru av
laserattet (A). Trekk reret (B) ut av rammen.
Festestykket (D) vil na felge handtaksraret.
Beveg festestykket (D) slik at antall hull
over det tilsvarer de tidligere telte hullene.
Monter den rede minnebrikken (E) pa
handtaksreret i det forste tilgjengelige
hullet under festestykket (D). Skyv hand-
taksreret (B) og festestykket (D) nedover
og inn i siderammen (F). Skru laserattet (A)
halvveis inn. Trekk handtaket (G) opp til
det stopper, og stram deretter laserattet
(A) ordentlig. Fra nd av, nar handtaket er

i laveste posisjon, vil det stoppe pa for-
handsinnstilt hgyde nar det trekkes opp.

e Bremser

Pass pa at bremsene fungerer for hver tur.
Hver bremsehendel (A) fungerer pa hvert
av bakhjulene. Ikke kjor eller skyv rullatoren
mens parkeringsbremsene er aktivert.
Parkeringsbremser: Skyv begge
bremsehendlene (A) nedover til de

ldses. Begge bakhjulene er nd last. Klem
begge bremsehendlene oppover for

a deaktivere parkeringsbremsene.
Kjorebremser: Trekk begge bremse-
hendlene (B) oppover for a redusere
hastigheten. Md ikke brukes kontinuerlig
mens rullatoren er i bevegelse.
Justering/kontroll: Lasne mutteren (C).
Stram bremsekabelen (D) med justerings-
skruen (E). Juster begge bremseklossene
slik at avstanden til hjuloverflaten er ca.

1 mm (F), og stram deretter mutteren (C).
Pass pa at bremsene ikke er justert for
stramt og presser hardt inn i gummien pa

hjulene nar parkeringsbremsen er aktivert.

Vedlikehold: Rengjor bremseklossen
(F) og bremsefjeeren (G) regelmessig.
Hjulene og bremsene kan byttes ut
hvis de er utslitte eller skadet.

G Sete

Rullatoren har et trygt og praktisk net-
tingsete, som gir utsikt til bakken mens du
gar. Det kan lett torkes av med en fuktig
klut om ngdvendig. Parkeringsbremsene
ma vaeere aktivert for setet tas i bruk.

Skyv begge bremsehendlene nedover

til de lases (A). Begge bakhjulene er na
last. Sitt med ryggen mot kurven (B).

0 Kantavviser / Vippefunksjon

Kantavviser: Kantavviser (A), som er
foran bakhjulene hindrer bakhjulene

i a fange pa hjerner, derkarmer etc.
Vippefunksjon: For & bruke vippefunk-
sjonen, bruk forsiden av foten og trykk
ned pa vippepedalen (B), som er ved
siden av bakhjulet. Dette bidrar til a vippe
rullatoren over terskler, kanter etc. Merk:
Veer forsiktig nar du passerer terskler etc.

Kurv

Kurven rommer opptil 10 kilo (modell M
&S) /5 kilo (modell X). Den kan tas av og
vaskes skansomt ved maksimum 60 °C.

Transport

Rullatoren skal transporteres i sammenfol-
det og |ast posisjon (se avsnitt 3 Utfolding
/Sammenfolding). Pase at laseklemmen

er pa, slik at rullatoren ikke kan utfolde
seg utilsiktet. Veer forsiktig nar du legger
rullatoren inn i et kjoretay, og pass pa at
den er forsvarlig sikret. Rullatoren kan
legges ned ved & lgfte den i rammergret.

Lagring

Rullatoren ber oppbevares staende.
Hvis den oppbevares utendars, ma
den helst veere under et tak/dekke for
a beskytte den. Ikke la rullatoren sta
uten tilsyn. Ikke legg tunge gjenstan-
der oppa rullatoren under lagring.

Renhold

Rullatoren kan rengjeres med en fuktig
klut.Ved opphopning av gjgrme og
smuss kan en klut med mildt vaskemid-
del brukes etterfulgt av skylling med
lunkent vann. Unnga a skylle direkte
mot kulelagre (i hjul og forgafler).

Ikke bruk slipemidler eller dampvask.
Tork rullatoren med en myk klut.

Desinfeksjon

Desinfeksjon ma kun utfares av autorisert
personell. Ta kontakt med din lokale
forhandler eller hjelpemiddelsentral.
Under desinfeksjon ma tilstrekkelig
verneutstyr brukes, og instruksjonene

fra desinfeksjonsmiddelprodusenten

ma folges. Overflaten pa rullatoren kan
rengjeres med en myk klut eller svamp
og et godkjent kjemisk desinfeksjons-
middel som inneholder 70-80% etanol.
Vi frarader desinfeksjonsmiddel som
inneholder klor eller fenol. Produsenten
kan ikke holdes ansvarlig for feil eller
skader som kan oppsta ved bruk av
skadelig desinfeksjonsmiddel/-metoder eller
desinfeksjon utfert av uautorisert personell.
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Inspeksjon / Vedlikehold
/ Gjenbruk

Det anbefales at inspeksjon og vedlike-

hold utferes regelmessig (frekvensen
bestemmes av hvordan og hvor ofte
rullatoren brukes). Kontroller falgende

elementer: Regr, ramme, skruer, hdndtak,
handtaksrer, bremser, bremsedeler, hjul,
sete og tilbehgr. Dette gjelder ogsa nar

rullatoren skal klargjeres for gjenbruk.
Se detaljerte instruksjoner i denne
bruksanvisningen om vedlikehold av
bremser og rengjering/desinfeksjon.
Det anbefalte vedlikeholdet er ikke et
krav, og det er ikke ngdvendig med
forebyggende vedlikehold, forutsatt
at rullatoren brukes som den skal i
henhold til denne brukerhdndboken.

Materiale / Resirkulering

Rullatoren er laget av plastbelagte alumi-
niumsrgr, plastkoblinger og materiale la-
get av plast og polyester. Det er kulelagre
i alle hjul og gafler. De fleste rullatordeler
kan resirkuleres. Kast rullatoren og embal-
lasjen i henhold til gjeldende forskrifter i
ditt land. Hvis du @nsker mer informasjon,
vennligst kontakt offentlige myndigheter.

Garanti

TOPRO Troja Original er garantert

fri for feil og mangler i 7 ar. Skader
fordrsaket av feil bruk eller deler som
utsettes for naturlig slitasje (f.eks.
bremsekloss, bremsekabel, hjul, kurv, sete
og handtak) er unntatt fra garantien.

For reparasjoner i garantiperioden, ta
kontakt med din lokale mobilitetsbutikk
eller forhandler. Garantien bortfaller hvis
uautoriserte reservedeler eller tilbehor har
blitt eller brukes pa produktet. Produktets
forventede levetid er beregnet til 10 ar
hvis det brukes pa riktig mate i henhold
til denne bruksanvisningen og dens
sikkerhets- og vedlikeholdsinstruksjoner.

e Produktetikett

1- Fabrikant

2- Maksimal brukervekt

3- Maksimal lengde pa rullator

4- Maksimal bredde/hgyde pa rullator
5-  Medisinsk utstyr

6- Sebruksanvisningen (blatt ikon)

7- Beregnet forinnenders
og utenders bruk

8- Navn pa modell

9- Modellnummer

10 - Produksjonsdato

11- Serienummer

12 - Varenummer for global handel

13- CE-merke (Dette produktet er i
samsvar med forordningen om
medisinsk utstyr (EU) 2017/745)

14 - GS1 DataMatrix

Tilbehor

Ryggstotte med polstring, 68 cm
Ryggstette med polstring, 76 cm
Brett (NB: ikke for starrelse X)

Antisklimatte for brett (NB: ikke for stgrrelse X)

Krykkeholder, gra

Flaskeholder, gra

LED-lykt med klips og USB-kontakt
Paraply med feste, sort

Enhandsbrems

Styrehandtak for ledsager til synshemmede
Veske bak, med glidelas (NB: ikke for sterrelse X)

Transportbag
Navneskilt

Rullemotstandssystem (RMS), par

Kurv for oksygenflaske (kun komprimert, ikke flytende)

TOPRO Item No.
815271
815273
814728
814059
815358
815843
815260
814068
814026
814014
814046
814042
814024
814032
814009

Tilbehgr montert pa rullatoren kan pavirke
stabiliteten, vi anbefaler derfor at du
bruker dem med forsiktighet. Tilbehar kan
bestilles separat for a gjgre det mulig a
tilpasse TOPRO Troja Original til individu-
elle behov. Kontakt din mobilitetsbutikk,
forhandler eller TOPRO for en oppdatert
oversikt over tilgjengelig tilbehor eller be-
sok var hjemmeside topromobility.com.
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Herzlichen Gliickwunsch zur Wahl
eines neuen TOPRO Rollators

Jeder TOPRO-Rollator wird in Norwegen
entwickelt, entworfen und hergestellt.
Das Produkt ist konform mit der
Medizinprodukteverordnung (EU)
2017/745. Esistnach ENISO 11199-
2:2021 gepriift und zugelassen. Bitte
Uberpriifen Sie bei Erhalt der Ware lhr
Produkt. Bei Fragen wenden Sie sich
bitte umgehend an |hr Sanitdtshaus
oder lhren Handler. Wenn Sie Probleme
beim Lesen dieser Gebrauchsanleitung
haben, finden Sie eine elektronische
Version auf topromobility.com.

Verwendungszweck

Der TOPRO Troja Original soll Benutzer mit
eingeschranktem Gleichgewicht und/oder
verminderter Gehfahigkeit unterstiitzen.
Er ist so konzipiert, dass er geschoben und
nicht gezogen wird. Der integrierte Sitz
bietet dem Benutzer die Moglichkeit, sich
bei Bedarf auszuruhen. Der vorgesehene
Benutzer ist ein Erwachsener. Es gelten
GroBen- und Gewichtsbeschrankungen.
Kontraindikationen: Das Produkt ist nicht
fiir Personen mit geringer Kraft in den
Armen, mit sehr schlechtem Gleichgewicht
oder mit erheblichen kognitiven
Einschrdnkungen geeignet. Das Produkt

ist sowohl fiir den Innen- als auch fiir den
AulBenbereich konzipiert und zugelassen.

Im Freien soll der Rollator eine Hilfe beim
Gehen auf Stral8en und Wegen sein. Es ist
nicht fiir unwegsames und/oder steiles
Geldinde geeignet, auch nicht fiir Treppen.

Um den Rollator kennenzulernen
und zu lernen, wie man ihn richtig
benutzt, wird eine Schulung durch
einen Fachmann empfohlen.

o Die grauen nummerierten Kreise in dieser Bedienungsanleitung
beziehen sich auf die nummerierten Informationsgrafiken
und Abbildungen im Innenteil des Umschlags

o Lernen Sie lhr TOPRO Produkt kennen

Handgriff

Bremshebel
Handgriffrohr
Bremskabel
Sitzstangen / Tragegriff

Verriegelungsklemme

6 M m O N ®© >

Sitz mit Greifschnur fiir
Klappmechanismus

H Verschlussrad fur den Griff

I Korb

J  Seitenrahmen

K  Bremsblock / Kantenabweiser
L  Ankipphilfe

M  Produktetikett

e Sicherheit A

Achten Sie beim Falten und
Entfalten des Rollators darauf, dass
Sie lhre Finger nicht verletzen.

Achten Sie darauf, Ihre Finger nicht
in offene Locher oder zwischen
feststehende Teile zu stecken.

Stellen Sie sicher, dass das
Verschlussrad zur Hohenverstellung
der Griffe fest verriegelt ist.

Wenn Sie stehen oder parken, stellen
Sie sicher, dass sich die Feststellbremsen
auf beiden Seiten in der verrie-

gelten Position befinden (A).

Verwenden Sie den Rollator nicht auf
Treppen. Seien Sie vorsichtig, wenn
Sie Bordsteine Uiberqueren etc.

Uberpriifen Sie die Bremsen vor dem
Gebrauch jedes Mal und ob der Rollator
in entfalteter Position einrastet.

Verwenden Sie den Rollator nicht
zum Transportieren von Personen
oder schwerer Lasten.

Beachten Sie, dass sich einige Teile
des Rollators heif3 oder kalt an-
fihlen kbnnen, wenn sie extremen
Temperaturen ausgesetzt sind.

Andern Sie das Produkt nicht, da
dies Ihre Sicherheit gefdhrden
konnte und die Garantie erlischt.

Bevor Sie sich auf den Sitz (C) set-

zen, stellen Sie sicher, dass sich die
Feststellbremsen auf beiden Seiten in
der verriegelten Position befinden (A).

Um das Risiko eines Sturzes zu vermei-
den, lehnen oder beugen Sie sich nicht
seitlich oder zur Riickseite des Rollators,
wahrend Sie sich in sitzender Position
befinden (D). Kippen Sie den Rollator
nicht zu sehr zur Seite, um das Sturzrisiko
zu vermeiden. Aus dem gleichen

Grund dirfen Taschen etc. niemals an
den Griffen aufgehangt werden.

Gehen Sie gerade und achten Sie darauf,
dass der Rollator so nah wie mdglich

an lhrem Korper gehalten wird (E), um
den richtigen Halt und die Sicherheit zu
gewahrleisten. Gehen Sie zwischen den
Hinterrddern (F), nicht hinter ihnen (G).

Beachten Sie, dass der Rollator beim
Bergabgehen schneller rollen kann als Sie
gehen, so dass die Gefahr besteht, dass Sie
stlirzen. Betdtigen Sie die Fahrbremsen,
um die Geschwindigkeit anzupassen (B).

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie flat-
ternde Rocke und Hosen tragen, da
sie sich in den Radern verfangen
kdnnten, was zu Stiirzen fiihren
kdnnte. Tragen Sie festes Schuhwerk,
um Verletzungen zu vermeiden.

Aus Sicherheitsgriinden ist es verbo-
ten, in 6ffentlichen Verkehrsmitteln
auf dem Rollator zu sitzen. Lagern
Sie Ihren Rollator sicher und stellen
Sie sicher, dass die Feststellbremsen
auf beiden Seiten betatigt sind (A).

Verwenden Sie den Rollator nicht auf
rutschigen oder vereisten Oberflachen.

Halten Sie den Rollator von Feuer
und heiBen Gegenstanden fern.

Klettern Sie nicht auf den Rollator.
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o Entfalten / Falten

Entfaltung: Losen Sie die an

den Sitzstangen positionierte
Verriegelungsklemme (A). Driicken
Sie die Sitzstangen nach unten

und auf3en. Die Seitenrahmen glei-
ten auseinander. Driicken Sie die
Sitzstangen (B) nach unten. Sie horen
ein Klickgerausch. Der Rollator ist nun
in seiner offenen Position arretiert.
Falten: Ziehen Sie die Greifschnur

am Sitz (C) und drticken Sie die
Seitenrahmen zusammen. Verriegeln Sie
die Klemme (D) tGber den Sitzstangen.
Tragen des Rollators: Der Rollator
darf nicht am an der Greifschnur oder
den Bremskabeln getragen werden.
Falten Sie den Rollator zusammen, wie
auf der Abbildung (E) gezeigt. Tragen
Sie den Rollator an den Sitzstangen
(F), wenn er zusammengeklappt ist.

o Handgriffe / Memory-
Funktion

Hohenverstellung: Schrauben

Sie das Verschlussrad (A) auf (ca.

2 Umdrehungen). Stellen Sie das
Handgriffrohr auf eine geeignete Hohe ein
und ziehen Sie es dann leicht auf und ab
(C), bis Sie ein Klickgerdusch horen. Ziehen
Sie das Verriegelungsrad (A) fest. Stellen
Sie beide Handgriffe auf die gleiche Hohe
ein, indem Sie die Zahlenskala auf jeder
Seite vergleichen. Es wird empfohlen,

die Handgriffe auf die gleiche Hohe wie

lhre Handgelenke einzustellen, wenn

Ihre Arme neben Ihrem Korper héingen.

Memory-Funktion: Legen Sie die Hohe
der Handgriffe fest (siehe Zahlenskala).
Zahlen Sie die sichtbaren Locher an der
Ruckseite der Griffrohre. Schrauben Sie
das Verschlussrad (A) auf. Ziehen Sie

das Handgriffohr (B) aus dem Rahmen.
Das Befestigungssttick (D) folgt nun

dem Handgriffrohr Verschieben Sie

das Befestigungsstiick (D) so, dass

die Anzahl der gezéhlten Lécher

Uber ihm mit der der zuvor gezéhlten
Lochern Gbereinstimmt. Montieren Sie
den roten Speicherchip (E) auf dem
Handgriffrohr in das erste verfiigbare
Loch unter dem Befestigungsstiick (D).
Driicken Sie das Griffrohr (B) und das
Befestigungssttick (D) nach unten und in
den Seitenrahmen (F). Schrauben Sie das
Verschlussrad (A) zur Halfte ein. Ziehen Sie
den Handgriff (G) nach oben, bis er stoppt,
und ziehen Sie dann das Verschlussrad
(A) richtig fest. Wenn sich die Griffe in der
niedrigsten Position befindet, stoppen
sie von nun an in der voreingestellten
Position, wenn sie hochgezogen werden.

6 Bremsen

Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass

die Bremsen funktionieren. Jeder
Bremshebel (A) funktioniert an jedem
der Hinterrader. Fahren oder schieben

Sie den Rollator nicht, wéihrend die
Feststellbremsen in Gebrauch sind!
Feststellbremsen: Driicken Sie beide
Bremshebel (A) nach unten, bis sie
blockieren. Beide Hinterrader sind nun ge-
sperrt. Ziehen Sie beide Bremshebel nach
oben, um die Feststellbremsen zu l6sen.
Fahrbremsen: Ziehen Sie beide
Bremshebel nach oben, um die
Geschwindigkeit zu drosseln. Nicht
kontinuierlich verwenden, wéhrend

der Rollator in Bewegung ist.

Einstellen / Priifen: L6sen Sie die Mutter
(Q). Ziehen Sie das Bremskabel (D) mit
der Einstellschraube (E) fest. Stellen

Sie beide Bremskl6tze so ein, dass der
Abstand zur Radoberflache ca. 1 mm (F)
betrdgt, und ziehen Sie dann die Mutter
(C) fest. Achten Sie darauf, dass die
Bremsen nicht zu fest eingestellt sind und
stark in den Gummi der Rader driicken,
wenn die Feststellbremse betétigt ist.
Wartung: Reinigen Sie den Bremsblock
(F) und die Bremsfeder (G) hdufig.

Die Rader und Bremsen kdnnen
ausgetauscht werden, wenn sie ab-
genutzt oder beschadigt sind.

G Sitz

Der Rollator verfligt tiber einen sicheren
und bequemen Netzsitz, durch den
Sie beim Gehen einen freien Blick auf
den Boden haben. Er kann bei Bedarf
leicht mit einem Tuch abgewischt
werden. Die Feststellbremsen missen
betétigt sein, bevor Sie den Sitz be-
nutzen. Driicken Sie beide Bremshebel
nach unten, bis sie einrasten (A). Beide
Hinterrdader sind nun gesperrt. Setzen
Sie sich mit dem Riicken zum Korb (B).

0 Kantenschutz / Kippfunktion

Kantenschutz: Die Kantenschutz (A),
die sich vor den Hinterradern befinden,
verhindern, dass sich die Hinterrader
an Ecken, Tirrahmen etc. verfangen.
Kippfunktion: Um die Kippfunktion zu
nutzen, verwenden Sie die Vorderseite
des Fu3es und driicken Sie auf das
Kipppedal (B), das sich neben dem
Hinterrad befindet. Dies hilft, den Rollator
Uber Schwellen, Kanten usw. zu neigen.
Bitte beachten Sie: Seien Sie vorsichtig,
wenn Sie Bordsteine iberqueren etc.
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Korb

Der Korb fasst bis zu 10 Kilo (Modell
M &S) /5 Kilo (Modell X). Es kann
entfernt und schonend bei bis

zu 60 °C gewaschen werden.

Transport

Der Rollator sollte in der gefalteten und
verriegelten Position transportiert werden
(siehe Absatz Entfalten und Falten). Stellen
Sie sicher, dass die Verriegelungsklemme
eingerastet ist, damit sich der Rollator
nicht unbeabsichtigt entfalten kann.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den

Rollator in ein Fahrzeug laden, und

achten Sie darauf, ihn zu sichern. Der
Rollator kann abgelegt werden, indem

er am Rahmenrohr angehoben wird.

Lagerung

Der Rollator sollte in aufrechter Position
gelagert werden. Wenn er im Freien
gelagert wird, muss er zum Schutz
abgedeckt werden. Lassen Sie lhren
Rollator nicht unbeaufsichtigt. Legen
Sie wdhrend der Lagerung keine schwe-
ren Gegenstande auf den Rollator.

Reinigung

Der Rollator kann mit einem feuchten
Tuch gereinigt werden. Bei Schlamm- und
Schmutzansammlungen kénnen Sie ein
Tuch mit einem milden Reinigungsmittel
verwenden und anschlieBend mit lau-
warmem Wasser abspulen. Vermeiden
Sie, direkt gegen Kugellager (in

Radern und Vordergabeln) zu spilen.
Verwenden Sie keine Scheuermittel oder
Dampfstrahlgerdte. Trocknen Sie den
Rollator mit einem weichen Tuch ab.

Desinfektion

Die Desinfektion darf nur von au-
torisiertem Personal durchgefiihrt
werden. Bitte wenden Sie sich an

Ihren Handler oder |hr Sanitdtshaus

vor Ort. Wahrend der Desinfektion ist
eine ausreichende Schutzausriistung

zu tragen, und die Anweisungen des
Desinfektionsmittelherstellers miissen
befolgt werden. Die Oberflache des
Rollators sollte mit einem weichen Tuch
oder Schwamm und einem zugelassenen
chemischen Desinfektionsmittel, das
70-80 % Ethanol enthélt, gereinigt
werden. Wir raten von chlor- und phenol-
haltigen Desinfektionsmitteln ab. Der
Hersteller kann nicht fiir Schdden oder
Verletzungen haftbar gemacht werden,

die durch schddliche Desinfektionsmittel/-
malnahmen oder Desinfektion durch
unbefugtes Personal verursacht wurden.
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Inspektion / Wartung /
Wiederverwendung

Es wird empfohlen, regelmaBig eine
Inspektion und Wartung durchzu-
fuhren (die Haufigkeit hdngt davon
ab, wie und wie oft der Rollator ver-
wendet wird). Uberpriifen Sie die
folgenden Punkte: Rahmen, Schrauben,
Handgriffe, Handgriffrohre, Bremsen,
Bremsteile, Rader, Sitz und Zubehor.
Dies gilt auch, wenn der Rollator fiir
die Wiederverwendung vorbereitet
werden soll. Bitte beachten Sie die
detaillierten Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung zur Wartung
der Bremsen und zur Reinigung

/ Desinfektion. Die empfohlene
Wartung ist keine Anforderung, und
es ist keine vorbeugende Wartung
erforderlich, sofern der Rollator ge-
maR dieser Gebrauchsanweisung
bestimmungsgemall verwendet wird.

Material / Recycling

Der Rollator besteht aus kunststoff-
beschichteten Aluminiumrohren,
Kunststoffkupplungen und Material
aus Kunststoff und Polyester. In allen
Radern und Gabeln befinden sich
Kugellager. Die meisten Rollatorteile
kénnen recycelt werden. Entsorgen
Sie den Rollator und seine Verpackung
gemal’ den geltenden Vorschriften in
Ihrem Land. Fir weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an lhre Behdrden.

Garantie

Fiir den TOPRO Troja Original wird eine
Garantie von 7 Jahren auf Fehler- und
Mangelfreiheit gewahrt. Schaden durch
unsachgemafle Verwendung oder Teile,
die natiirlichem Verschleil3 ausgesetzt
sind (z.B. Bremsblock, Bremskabel, Rad,

Korb, Sitz und Griff) sind von der 7-Jahres-

Garantie ausgenommen. Fiir Reparaturen
wahrend der Garantiezeit wenden Sie
sich bitte an |hr ortliches Sanitatshaus
oder lhren Handler. Die Garantie erlischt,
wenn nicht autorisierte Ersatzteile und

Zubehorteile auf dem Produkt verwendet

wurden oder werden. Die erwartete
Lebensdauer des Produkts wird auf

10 Jahre geschétzt, wenn es gemaR
dieser Gebrauchsanweisung und ihren
Sicherheits- und Wartungsanweisungen
korrekt verwendet wird.

O Produktetikett

1- Hersteller

2- Maximales Benutzergewicht

3- Maximale Lange des Rollators

4- Maximale Breite / Hohe des Rollators
5- Medizinisches Gerét

6- Siehe Gebrauchsanweisung
(blaues Symbol)

7- Furden Innen-und
AuBenbereich bestimmt

8- Modellbezeichnung
9- Modellnummer
10 - Herstellungsdatum
11- Seriennummer

12 - Globale Handelsartikelnummer
(GTIN)

13 - CE-Kennzeichnung (Dieses
Produkt ist konform mit der
Medizinprodukteverordnung
(EU) 2017/745)

14 - GS1 DataMatrix

Zubehor

Ruickengurt mit Polsterung, 68 cm
Riickengurt mit Polsterung, 76 cm
Tablett (Achtung: nicht fir GroRe X)

Antirutschmatte fur Tablett (NB: nicht fiir GroRe X)

Stockhalter, grau

Getrankehalter, grau

LED-Lampe mit Clip und USB-Stecker
Schirm mit Halterung, schwarz
Einhand-Simultanbremse

Handgriff fiir Begleitperson

Gepacktasche mit ReiBverschluss (NB: nicht fiir Groe X)

Namensschild
Rollwiderstandssystem, Paar

Transporttasche

Netzkorb fiir Sauerstoffflasche (nur komprimiert, nicht fliissig)

TOPRO Artikel No.
815271
815273
814728
814059
815358
815843
815260
814068
814026
814014
814046
814024
814032
814042
814009

11

Zubehor, das auf dem Rollator montiert
ist, kann die Stabilitdt beeinflussen, wir
empfehlen Ihnen daher, es mit Vorsicht
zu verwenden. Zubehdr kann separat
bestellt werden, um den TOPRO Troja
Original an individuelle Bediirfnisse
anzupassen. Kontaktieren Sie lhren
Sanitdtshaus, Handler oder TOPRO fuir
eine aktualisierte Ubersicht tiber ver-
fugbares Zubehér oder besuchen Sie
unsere Homepage topromobility.com.
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Gefeliciteerd met uw keuze voor
een nieuwe TOPRO-rollator

Elk TOPRO-rollator wordt ontwikkeld,
ontworpen en geproduceerd in
Noorwegen. Het product voldoet aan de
Medical Device Regulation (EU) 2017/745.
Het is getest en goedgekeurd volgens
ENISO 11199-2:2021. Controleer bij
ontvangst van de goederen uw product.
Als u vragen heeft, neem dan onmiddellijk
contact op met uw mobiliteitswinkel

of dealer. Als u problemen onder-

vindt bij het lezen van deze gebrui-
kershandleiding, is een digitale versie
beschikbaar op topromobility.com.

Beoogd gebruik

De TOPRO Troja Original biedt ondersteu-
ning aan gebruikers met een verminderd
evenwicht en/of verminderd loopver-
mogen. Het is ontworpen om te worden
geduwd, niet getrokken. Het geintegreer-
de zitje biedt de gebruiker de moge-
lijkheid om te rusten indien nodig. De
beoogde gebruiker is een volwassene. Er
gelden lengte- en gewichtsbeperkingen.
Contra-indicaties: Het product is niet
geschikt voor personen met een weinig
kracht in de armen, met een zeer slechte
balans of met aanzienlijke cognitieve
beperkingen. Het product is ontworpen

en goedgekeurd voor zowel binnen- als
buitengebruik. Buiten is de rollator bedoeld
als hulpmiddel bij het lopen op wegen

en paden. Het is niet geschikt in ruw en/

of steil terrein, noch voor trappen.

Om de rollator te leren kennen en te
leren hoe deze op de juiste manier
te gebruiken, wordt training door
een professional aanbevolen.

De grijs genummerde cirkels in deze
gebruikershandleiding verwijzen naar de genummerde
informatieafbeelding eniillustraties in de omslag

0 Maak kennis met uw TOPRO-product

A Handvat

B Remhendel

C Handvatbuis

D Remkabel

E Bevestigingsstang voor zitje/netje
F  Fixatieklem

G

Zitje

H Fixatieknop

I Netje

J  Zijframe

K  Remblok/ Stootrand
L Drempelhulp

M Productlabel

9 Veiligheid AN

Let er bij het opvouwen/uitvouwen van de
rollator op dat u uw vingers niet bezeert.

Let op dat u uw vingers niet in open
gaten of tussen stilstaande delen steekt.

Zorg ervoor dat de fixatieknoppen
voor de in hoogte verstelbare hand-
grepen goed zijn aangedraaid.

Gebruik bij stilstaan of geparkeerd altijd
de parkeerrem aan beide zijden (A).

Gebruik de rollator niet op trappen.
Wees voorzichtig bij het over-
bruggen van drempels etc.

Controleer de remmen voor elk ge-
bruik en controleer of de rollator in
uitgevouwen positie is vergrendeld.

Gebruik de rollator niet om zware
lasten of personen te vervoeren.

Houd er rekening mee dat sommige
delen van de rollator warm of koud
kunnen aanvoelen bij blootstelling
aan extreme temperaturen.

Wijzig het product niet, omdat dit
uw veiligheid in gevaar kan brengen
en de garantie hierbij vervalt.

Voordat u op het zitje (C) gaat zit-
ten, moet u ervoor zorgen dat de
parkeerremmen aan beide zijden
in vergrendelde stand (A) staan.

Om het risico van vallen te voorkomen,
mag u niet zijwaarts of voorover leunen of
buigen naar de achterkant van de rollator
terwijl u in de zittende positie zit (D).
Kantel de rollator niet te veel zijwaarts,
om het risico op vallen te voorkomen. Om
dezelfde reden mogen tassen e.d. nooit
aan de handvatten worden gehangen.

Om de juiste ondersteuning en veiligheid
te geven, loopt u rechtop en zorgt u
ervoor dat de rollator zo dicht mogelijk bij
uw lichaam wordt gehouden (E). Loop tus-
sen de achterwielen (F), niet erachter (G).

Wees ervan bewust dat de rollator bergaf-
waarts sneller dan u kan gaan, waardoor

u het risico loopt te vallen. Activeer de
remmen om de snelheid (B) aan te passen.

Zeer lange of wijde kleding kan klem
raken in de wielen van de rollator, wat
kan leiden tot vallen. Het wordt daarom
afgeraden zulke kleding te dragen tijdens
het gebruik van de rollator. Draag stevig
schoeisel om blessures te voorkomen.

Wanneer u gebruik maakt van het open-
baar vervoer wordt het ernstig afgeraden
om op het zitje van de rollator te gaan zit-
ten. Zet uw rollator vast door de parkeer-
remmen aan beide zijden te activeren (A).

Gebruik de rollator niet op glad-
de of ijzige oppervlakten.

Houd de rollator uit de buurt van
vuur en hete voorwerpen.

Klim niet op de rollator.

12
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e Uitvouwen /Vouwen

Uitvouwen: Maak de fixatieklem los die
zich op de bevestigingsstangen voor het
zitje/netje (A) bevindt. Druk de beves-
tigingsstangen naar beneden en naar
buiten. De zijframes schuiven uit elkaar.
Druk de bevestigingsstangen (B) naar
beneden. U hoort een klikkend geluid.
De rollator zit nu vast in zijn open stand.
Vouwen: Trek aan het trekkoord op

de zitting (C) en druk de zijframes

tegen elkaar. Vergrendel de fixatieklem
(D) over de bevestigingsstangen.

Het dragen van de rollator: De

rollator mag niet worden gedragen

bij de zitting of de remkabels.

Vouw de rollator samen zoals weergege-
ven op de afbeelding (E). Draag de rollator
bij de bevestigingsstangen voor het zitje/
netje (F) wanneer deze zijn neergeklapt.

o Handgrepen/
Geheugenfunctie

Hoogteverstelling: Schroef de fixa-
tieknop (A) los (ca. 2 omwentelingen). Stel
de handvatbuizen in op een geschikte
hoogte en trek ze vervolgens iets op en
neer (C) totdat u een klikkend geluid
hoort. Draai de fixatieknop (A) opnieuw
vast. Stel beide handgrepen op dezelfde
hoogte in door de getallenschaal aan elke
kant te vergelijken. Het wordt aanbevolen
dat de handgrepen op dezelfde hoogte

zijn ingesteld als uw polsen wanneer uw
armen naast uw lichaam hangen.

Geheugenfunctie: Bepaal de hoogte van
de handgrepen (zie getallenschaal). Tel
zichtbare gaten aan de achterkant van de
handvatbuizen. Schroef het fixatieknop
(A) los. Trek de buis (B) uit het frame. Het
bevestigingsstuk (D) volgt nu de hand-
vatbuis. Verplaats het bevestigingsstuk
(D) zodat het aantal gaten erboven gelijk
is aan de eerder getelde gaten. Plaats de
rode geheugenclip (E) op de handvatbuis
in het eerste beschikbare gat onder het
bevestigingsstuk (D). Duw de handvatbuis
(B) en het bevestigingsstuk (D) naar
beneden en in het zijframe (F). Schroef
de fixatieknop (A) halverwege vast. Trek
de handgreep (G) omhoog totdat deze
stopt en draai vervolgens de fixatieknop
(A) goed aan. Vanaf nu, wanneer de
handgreep zich in de laagste positie
bevindt, stopt het in de vooraf ingestelde
positie wanneer het wordt opgetrokken.

e Remmen

Zorg ervoor dat de remmen werken
voor elke gebruik van de rollator. Elk
achterwiel werkt met zijn eigen rem-
hendel (A). Rijd of duw de rollator niet
terwijl de parkeerremmen in gebruik zijn!
Parkeerremmen: Duw beide remhendels
(A) naar beneden totdat ze vergrendelen.
Beide achterwielen zijn nu vergrendeld.
Knijp beide remhendels omhoog om

de parkeerremmen los te laten.
Rijdende remmen: Trek beide rem-
hendels (B) omhoog om de snelheid

te verminderen. Niet continu gebruiken
terwijl de rollator in beweging is.

Afstellen / controleren: Maak de moer
los (C). Draai de remkabel (D) vast met de
stelschroef (E). Stel beide remblokken zo
in dat de afstand tot het wieloppervlak
ongeveer 1 mm (F) is en draai vervolgens
de moer aan (C). Zorg ervoor dat de
remmen niet te strak worden afgesteld
en hard in het rubber van de wielen
drukken als de parkeerrem erop staat.
Onderhoud: Reinig het remblok (F) en
de remveer (G) regelmatig. De wielen

en remmen kunnen worden vervangen
als ze versleten of beschadigd zijn.

G Zitting

De rollator heeft een veilige en handige
doorkijkzitting, waardoor u tijdens het
lopen zicht op de grond heeft. Het zitje
kan gemakkelijk worden gereinigd met
een doek indien nodig. De parkeerrem-
men moeten erop staan voordat u op het
zitje gaat zitten. Duw beide remhendels
naar beneden totdat ze vergrendelen (A).
Beide achterwielen zijn nu vergrendeld.
Ga met uw rug naar het netje (B) zitten.

0 Stootrand /
Drempelhulpfunctie

Stootrand: De stootrand (A), die

zich voor de achterwielen bevinden,
bieden bescherming tegen uitste-
kende randen, deurstijlen enz.
Drempelhulp functie: Om de drempel-
hulp functie te gebruiken, gebruikt u

de voorkant van de voet en drukt u op
de drempelhulp (B), die zich naast het
achterwiel bevindt. Deze helpt u om met
de rollator drempels, stoepranden etc.
te trotseren. Let op: Wees voorzichtig

bij het overbruggen van drempels etc.
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Netje

Het netje is belastbaar tot maximaal
10 kilo (model M&S) /5 kilo (model X).
Het kan worden verwijderd en voor-
zichtig worden gewassen tot 60 °C.

Vervoer

De rollator moet in de gevouwen en
vergrendelde positie worden vervoerd
(zie paragraaf 3 Uitvouwen / Vouwen).
Zorg ervoor dat de fixatieklem vast zit,
zodat de rollator niet onverwachts kan
uitvouwen. Wees voorzichtig bij het
laden van de rollator in een voertuig en
let erop dat de rollator goed vergrendeld
is. De rollator kan worden neergelegd
door deze bij de framebuis op te tillen.

Opslag

De rollator moet rechtop worden opge-
borgen. Als het buiten wordt opgeslagen,
moet het onder een afdekking zijn om het
te beschermen. Laat uw rollator niet onbe-
heerd achter. Leg geen zware voorwerpen
op de rollator tijdens het opbergen.

Reiniging

De rollator kan worden gereinigd met een
vochtige doek. In geval van modder- en
vuilophoping kan een doek met een mild
wasmiddel worden gebruikt, gevolgd
door spoelen met lauw water. Vermijd
spoelen direct tegen kogellagers (in
wielen en voorvorken). Gebruik geen
schuurmiddelen of stoomwas. Droog

de rollator met een zachte doek.

Desinfectie

Desinfectie mag alleen worden uitge-
voerd door bevoegd personeel. Neem
contact op met uw lokale dealer of
mobiliteitshulpcentrum. Tijdens de
desinfectie moeten voldoende bescher-
mingsmiddelen worden gedragen en
moeten de instructies van de fabrikant
van het ontsmettingsmiddel worden
opgevolgd. Het oppervlak van de rollator
moet worden gereinigd met een zachte
doek of spons en een goedgekeurd
chemisch ontsmettingsmiddel dat 70-80
% ethanol bevat. Wij raden af om een
desinfectiemiddel dat chloor of fenol
bevat af te keuren. De fabrikant kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor
eventuele schade of verwondingen die

zijn opgetreden met behulp van schadelijk
desinfectiemiddel/-methoden of desinfectie
uitgevoerd door onbevoegd personeel.
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Inspectie / Onderhoud
/ Hergebruik

Het wordt aanbevolen om regelmatig
inspectie en onderhoud uit te voeren
(frequentie wordt bepaald door hoe en
hoe vaak de rollator wordt gebruikt).
Controleer de volgende items: Frame,
schroeven, handgrepen, handvatbuizen,
remmen, remonderdelen, wielen, zitje
en accessoires. Dit geldt ook wanneer de
rollator klaargemaakt moet worden voor
hergebruik. Zie de gedetailleerde instruc-
ties in deze gebruikershandleiding over
onderhoud van remmen en reiniging/
desinfectie. Het aanbevolen onderhoud
is geen vereiste en er is geen preventief
onderhoud vereist, op voorwaarde dat
de rollator wordt gebruikt zoals bedoeld
volgens deze gebruikershandleiding.

Materiaal / Recycling

De rollator is gemaakt van aluminium
buizen met een kunststof coating,
kunststof koppelingen en materiaal van
plastic en polyester. Er bevinden zich
kogellagers in alle wielen en vorken.

De meeste rollatoronderdelen kunnen
worden gerecycled. Voer de rollator en

de verpakking af volgens de geldende
voorschriften in uw land. Neem voor meer
informatie contact op met uw gemeente.

Garantie

TOPRO Troja Original is gegarandeerd vrij
van fouten en defecten gedurende 7 jaar.
Schade veroorzaakt door onjuist gebruik
of onderdelen die zijn blootgesteld aan
natuurlijke slijtage (bijv. remblok, remka-
bel, wiel, netje, zitje en handvat) zijn vrij-
gesteld van de garantie van 7 jaar. Neem
voor reparaties tijdens de garantieperiode
contact op met uw lokale mobiliteitswin-
kel of dealer. De garantie vervalt als er
ongeautoriseerde reserveonderdelen en
accessoires op het product zijn of worden
gebruikt. De verwachte levensduur van
het product wordt geschat op 10 jaar als
het op de juiste manier wordt gebruikt
volgens deze gebruikershandleiding en
de veiligheids- en onderhoudsinstructies.

e Productlabel

1- Fabrikant
2- Maximaal gebruikersgewicht
3- Maximale lengte van de rollator

4- Maximale breedte / hoogte
van de rollator

5- Medisch hulpmiddel

6- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
(blauw pictogram)

7- Bedoeld voor gebruik
binnen en buiten

8- Modelnaam
9- Modelnummer
10- Datum van vervaardiging

11- Serienummer

12 - Nummer van de wereldhandelspost

13 - CE-markering (Dit product
voldoet aan richtlijn medische
hulpmiddelen (EU) 2017/745)

14 - GS1 DataMatrix

Accessoires

Rugsteun inclusief polstering, 68 cm
Rugsteun inclusief polstering, 76 cm
Dienblad (NB: niet voor maat X)

Antislipmat voor dienblad (NB: niet voor maat X)

Stokhouder, grijs

Bidonhouder, grijs

LED-lampje met klip en USB-contact
Paraplu met bevestiging, zwart
Eenzijdige beremming
Duwhandgreep voor begeleider

Tas met rits (NB: niet voor maat X)
Naamplaatje
Rolweerstandssysteem, paar

Transporttas

Zuurstoffleshouder (alleen samengeperst, niet vloeibaar)

TOPRO Item No.
815271
815273
814728
814059
815358
815843
815260
814068
814026
814014
814046
814024
814032
814042
814009
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Accessoires gemonteerd op de rollator
kunnen de stabiliteit beinvloeden,
daarom raden wij u aan om ze met
zorg te gebruiken. Accessoires kun-
nen afzonderlijk worden besteld om
TOPRO Troja Original aan te passen aan
individuele behoeften. Neem contact
op met uw mobiliteitswinkel, dealer of
TOPRO voor een bijgewerkt overzicht
van beschikbare accessoires of bezoek
onze homepage topromobility.com.
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Grattis till ditt val av ny
TOPRO rollator

Varje TOPRO-rollator &r utvecklad, de-
signad och tillverkad i Norge. Produkten
uppfyller forordningen om medicinteknis-
ka produkter (EU) 2017/745. Den &r testad
och godkénd enligt EN ISO 11199-2:2021.
Vid mottagandet av varorna, vanligen
kontrollera din produkt. Om du har nagra
fragor, vanligen kontakta din hjalpme-

delscentral eller aterforséljare omedelbart.

Om du har problem med att ldsa den har
bruksanvisningen finns en elektronisk

version tillgénglig pa topromobility.com.

Avsedd anvandning

TOPRO Troja Original ska ge stod till
anvandare med nedsatt balans och/eller
nedsatt gangférmaga. Den ar utformad
for att skjutas framat, inte dras. Den inte-
grerade sitsen ger anvandaren maojlighet
att vila vid behov. Rollatorn ar avsedd for

vuxna. Hojd- och viktbegransningar galler.

Kontraindikationer: Produkten dir inte
lgmplig fér personer med svag styrka i
armar, med mycket ddlig balans eller med
betydande kognitiva funktionshinder.
Produkten dr konstruerad och godkdnd
fér bade inomhus- och utomhusbruk.
Utomhus dir rollatorn avsedd att vara

ett hjdlpmedel fér promenader pa vigar
och stigar. Den dir inte Idmplig i grov och/
eller brant terrcing, inte heller i trappor.

For att lara kanna rollatorn och lara
sig att anvdnda den pa rétt sétt re-
kommenderas en introduktion av din
fackhandlare/hjdlpmedelscentral.

De gra numrerade cirklarna i denna bruksanvisning refererar
till numrerade illustrationer pa insidan av omslaget

o Lar kanna din TOPRO-produkt

Handtag

Bromshandtag
Handtagsror

Bromsvajer

Sitsstanger / Barhandtag

Lasklamma

6 M m QO N W >

Sits med rem for fallmekanism

H Lasratt for handtaget

I Korg

J  Sidoram

K  Bromskloss / Kantskydd
L Steghjalp

M  Produktetikett

e Sdkerhet A

Nar du féller ut/ihop rollatorn, var forsiktig
sa att du inte klammer fingrarna.

Var forsiktig sa att du inte fastnar
med fingrarna i 6ppna hal eller
mellan stationdra delar.

Se till att Iasratten for hojdjustering for
handtagen ar ordentligt atdragen.

Anvand alltid parkeringsbromsen (A) pa
bada sidor, vid stopp eller parkering.

Anvand inte rollatorn i trappor.
Var forsiktig nar du passerar
trottoarkanter och liknande.

Kontrollera bromsarna fére varje anvand-

ning och att rollatorn laser sig i utfallt lage.

Anvand inte rollatorn for att trans-
portera tung last eller personer.

Var medveten om att vissa delar av
rollatorn kan kannas varma eller kalla nar
de utsatts for extrema temperaturer.

Modifiera inte produkten eftersom
detta kan riskera din sdkerhet
och garantin blir ogiltig.

Innan dussitter pa sitsen (C), se
till att parkeringsbromsarna pa
bada sidor arilast lage (A).

For att undvika risk for fall, luta eller

boj dig inte i sidled eller dver baksidan

av rollatorn medan du sitter (D). Luta

inte rollatorn for mycket i sidled for att
undvika risk for fall. Av samma anledning
far aldrig pasar etc. hdngas pa handtagen.

For ratt stod och sakerhet, ga uppratt
och se till att rollatorn halls sé néra
kroppen som majligt (E). Ga mellan
bakhjulen (F), inte bakom dem (G).

Var medveten om att rollatorn kan

rulla snabbare &n du nar du gari
nedférsbacke, vilket kan gora att du
riskerar att falla. Aktivera kérbromsarna
for att justera hastigheten (B).

Var forsiktig nér du bar fladdrande
kjolar eller byxor eftersom de kan fastna
i hjulen, vilket kan leda till fall. Anvénd
robusta skor for att undvika skador.

Av sakerhetsskal ar det forbjudet att

sitta pa rollatorn under resor med
kollektivtrafik. Férvara rollatorn pa ett
sakert satt och se till att parkeringsbrom-
sarna pa bada sidor &r aktiverade (A).

Anvand inte rollatorn pa
hala eller isiga ytor.

Hall rollatorn borta fran eld
och heta féremal.

Klattra inte pa rollatorn.
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o Utfallning / Hopfallning

Utfallning: Lossa lasklamman som ar
placerad vid sdtesstangerna (A). Tryck
ner och ut sitsstdngerna. Sidoramarna
gliderisar. Tryck ner sdtesstdngerna
(B). Du kommer att hora ett klickljud.
Rollatorn ar nu last i utfallt lage.
Hopféllning: Dra remmen pa sitsen
(C) uppat och tryck ihop sidoramarna.
Las klamman (D) 6ver sitssstangerna.
Bara rollatorn: Rollatorn far inte béaras
i sitssremmen eller i bromsvajrarna.
Fall ihop rollatorn enligt bilden

(E). Bér rollatorn i sitsstangerna

(F) nér den ar ihopfalld.

o Handtag / Minnesfunktion

Hojdjustering: Skruva loss lasratten

(A) (ca 2 varv). Justera handtagets ror

till implig hojd och dra det sedan

nagot upp och ner (C) tills du hor ett
klickljud. Dra at lasratten (A). Justera
bada handtagen till samma héjd genom
att jamfora talskalan pa varje sida. Vi
rekommenderar att handtagen dr instdllda
pd samma héjd som handlederna néir
armarna hdnger rakt ner léngs kroppen.

Minnesfunktion: Bestam hojden pa
handtagen (se nummerskala). Rakna
antalet synliga hal pa baksidan av hand-
tagets ror. Skruva loss lasratten (A). Dra ut
roret (B) ur ramen. Faststycket (D) foljer
nu handtaget. Flytta faststycket (D) sa att
antalet hal 6ver det motsvarar det antal
som réknats tidigare. Montera det roda
minnesstycket (E) pa handtagsroret i det
forsta tillgangliga hélet under faststycket
(D). Tryck ner handtaget (B) och faststyck-
etinisidoramen (F). Skruva fast lasratten
(A) halvvdgs in. Dra upp handtaget (G)
tills det stannar och dra sedan &t lasratten
(A) ordentligt. Fran och med nu, nar
handtaget ar i det lagsta laget, stannar
det i forinstallt lage nar det dras upp.

e Bromsar

Se till att bromsarna fungerar fore varje
fard. Varje bromshandtag (A) fungerar
pa vart och ett av bakhjulen. Rollatorn
ska inte kéras eller skjutas framdt néir
parkeringsbromsarna dr aktiverade!
Parkeringsbromsar: Tryck ner

bada bromshandtagen (A) tills de

laser sig. Bada bakhjulen &r nu lasta.
Dra bada bromshandtagen uppat

for att lossa parkeringsbromsarna.
Korbromsar: Dra bada broms-
handtagen (B) uppat for att sanka
hastigheten. Anvénd inte kontinu-

erligt ndr rollatorn dr i rérelse.
Justering/kontroll: Lossa muttern (C).
Dra &t bromsvajern (D) med justerings-
skruven (E). Justera bada bromsklossarna
sa att avstandet till hjulytan drca 1

mm (F) och dra sedan at muttern (C).
Se till att bromsarna inte ar for hart
installda sa att de trycker hartin i hjulens
gummi nar parkeringsbromsen ar pa.
Underhall: Reng6r bromsklossen (F)
och bromsfjadern (G) regelbundet.
Hjulen och bromsarna kan bytas ut

om de ar utslitna eller skadade.

G Sits

Rollatorn har en sdker och bekvam
natsits, genom vilken du har utsikt
mot marken medan du gar. Den kan
enkelt torkas av med en trasa om det
behdovs. Parkeringsbromsarna maste
vara aktiverade innan sitsen anvdnds.
Tryck bada bromshandtagen nedat
tills de laser (A). Bada bakhjulen ar nu
lasta. Sitt med ryggen mot korgen (B).

0 Kantskydd / Steghjalp

Kantskydd: Kantskydden (A), som ar
framfor bakhjulen, hindrar bakhjulen
fran att fastna i horn, dorrkarmar etc.
Steghjalp: For att anvanda steghjalpen
placerar du framre delen av foten pa
pedalen (B) bredvid bakhjulet och
pressar den nedat. Detta hjalper till

att luta rollatorn Over trosklar, kanter
etc. Observera: Var forsiktig nar du
passerar trottoarkanter och liknande.
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Korg

Korgen tal last upp till 10 kg (modell M
&S) /5 kg (modell X). Den kan tas av
och tvattas forsiktigt vid upptill 60 °C.

Transport

Rollatorn ska transporteras i hopfallt

och l3st ldge (se avsnitt 3 Utféllning /
Hopfallning). Se till att laskldmman &r
fastsatt, sa att rollatorn inte kan fallas ut
oavsiktligt. Var forsiktig ndr du lastar in
rollatorn i ett fordon och var uppmaérksam
pa att sékra den. Rollatorn kan laggas

ner genom att lyfta den i ramroret.

Lagring

Rollatorn ska forvaras staende. Om den
forvaras utomhus bor den tackas over
for att skyddas. Lamna inte rollatorn
utan uppsikt. Lagg inte tunga féremal
ovanpa rollatorn under férvaring.

Rengoring

Rollatorn kan rengéras med en fuktig
trasa.Vid ansamling av lera och smuts
kan en trasa med ett milt tvattmedel
anvandas foljt av skoljning med ljum-
met vatten. Undvik att spola direkt
mot kullager (i hjul och framgafflar).
Anvand inte slipmedel eller angtvatt.
Torka rollatorn med en mjuk trasa.

Desinfektion

Desinfektion far endast utforas av behorig
personal. Kontakta din lokala aterforsal-
jare eller din hjdlpmedelscentral. Under
desinfektion maste tillracklig skydds-
utrustning baras och instruktionerna

fran desinfektionsmedelstillverkaren
maste foljas. Rollatorns yta ska rengéras
med en mjuk trasa eller svamp och ett
godkant kemiskt desinfektionsmedel
som innehaller 70-80 % etanol. Vi avrader
fran desinfektionsmedel som innehaller
klor eller fenol. Tillverkaren kan inte hdllas
ansvarig fér skador som kan uppsta vid
anvéndning av skadligt desinfektions-
medel/-metoder eller vid desinfektion

som utfdrs av obehérig personal.
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Inspektion / Underhall
/ Rekonditionering

Det rekommenderas att inspektion och
underhall utfors regelbundet (frekvensen
bestams av hur och hur ofta rollatorn
anvands). Kontrollera foljande: Ram,
skruvar, handtag, handtagsror, bromsar,
bromsdelar, hjul, sits och tillbehor. Detta
galler dven nar rollatorn ska forberedas for
ateranvandning. Se detaljerade instruktio-
ner i denna bruksanvisning om underhall
av bromsar och rengéring/desinfektion.
Det rekommenderade underhallet &r inte
ett krav, och inget férebyggande under-
hall kravs forutsatt att rollatorn anvands
som avsett enligt denna bruksanvisning.

Material / Atervinning

Rollatorn ar tillverkad av plastbelagda
aluminiumrdr, plastkopplingar och
material av plast och polyester. Det finns
kullager i alla hjul och hjulgafflar. De flesta
rollatordelar kan atervinnas. Kassera rolla-
torn och dess forpackning i enlighet med
gallande regler i ditt land. For information,
vanligen kontakta dina myndigheter.

Garanti

TOPRO Troja Original &r garanterat fri

fran fel och defekteri 7 ar. Skador som
orsakas av felaktig anvandning eller delar
som utsatts for naturligt slitage (t.ex.
bromskloss, bromsvajer, hjul, korg, sits och
handtag) ar undantagna fran 7 ars garanti.
For reparationer under garantiperi-

oden, vanligen kontakta din lokala
hjdlpmedelscentral eller dterforséljare.
Garantin upphor att gélla om otilldtna
reservdelar eller tillbehor har anvénts
eller anvands pa produkten. Produktens
forvantade livslangd uppskattas till 10

ar, forutsatt att den anvands pa ratt satt
enligt denna bruksanvisning och dess
sdkerhets- och underhallsanvisningar.

O Produktetikett

1- Tillverkare

2- Maximal anvandarvikt

3- Maximal rollatorldngd

4- Maximal bredd/hojd pa rollatorn
5- Medicinteknisk produkt

6- Las bruksanvisningen (bla ikon)

7 - Avsedd forinomhus- och
utomhusbruk

8- Modellnamn

9- Modellnummer

10 - Tillverkningsdatum
11- Serienummer

12 - Artikelnummer for global
handel (GTIN-kod)

13 - CE-mérkning (Denna produkt
uppfyller férordningen om
medicintekniska produkter
(EU) 2017/745)

14 - GS1 DataMatrix

Tillbehor

Ryggstdd med stoppning, 68 cm
Ryggstdd med stoppning, 76 cm
Bricka (OBS: inte for storlek X)

Antihalkmatta for bricka (OBS: ej for storlek X)

Kapphallare, gra

Flaskhallare, gra

LED-lampa med clip-on och USB-kontakt
Paraply med faste, svart

Enhandsbroms

Styrhandtag for synskadade

Bakre vaska med dragkedja (OBS: ej for storlek X)

Transportvdska
Namnskylt

Slapbroms (Rullmotstandssystem), par

Korg for syrgasflaska (endast komprimerad, inte flytande)

TOPRO-artikelnr.
815271
815273
814728
814059
815358
815843
815260
814068
814026
814014
814046
814042
814024
814032
814009
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Tillbehdr monterade pa rollatorn kan
paverka stabiliteten, virekommenderar
dérfor att du anvander dem med forsiktig-
het. Tillbehor kan bestéllas separat for att
TOPRO Troja Original ska kunna anpassas
efter individuella behov. Kontakta

din hjdlpmedelscentral, dterforséljare
eller TOPRO for en uppdaterad Sversikt
over tillgdangliga tillbehor eller besok

var hemsida topromobility.com.
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Tillykke med dit valg af
den nye TOPRO-rollator

Hver TOPRO- rollator er udviklet, designet
og fremstillet i Norge. Produktet over-
holder EU’s forordning (EU) 2017/745 for
medicinsk udstyrs sikkerhed og ydeevne.
Det er desuden testet og godkendt iht. EN
I1SO 11199-2:2021. Nar du har modtaget
rollatoren, beder vi dig tjekke, om alt
eriorden. Har du spergsmal, beder vi

dig kontakte din mobilitetsbutik eller
forhandler. Har du problemer med at
laese denne brugervejledning, kan du

se den online pa topromobility.com.

Brugen af produktet

TOPRO Troja Original er beregnet til at yde
stotte til brugere med nedsat balanceevne
og/eller gangevne. Det er beregnet til at
blive skubbet, ikke trukket. Det integrere-
de saede giver brugeren mulighed for at
hvile, hvis det er ngdvendigt. Rollatoren
er til voksne brugere. Der er begraens-
ninger mht. brugerens hgjde og vaegt.
Kontraindikationer: Produktet er ikke egnet
til personer med darlig styrke i armene,

med meget ddrlig balance eller med
betydelige kognitive handicap. Produktet

er designet og godkendt til bade indenders
og udendegrs brug. Udendaers rollator er
beregnet til at veere en hjalp til at ga pa

veje og stier. Det er ikke egnet i ujeevnt og /
eller stejlt terraen eller til brug pa trapper.

For at lzere rollatoren bedre at kende og
bruge den korrekt anbefaler vi under-
visning og vejledning af en fagperson.

Tallene i de gra cirkler refererer til den nummererede grafik
og tilillustrationerne, som du finder inde i omslaget

o Leer dit TOPRO-produkt at kende

Handtag

Bremsegreb

Rer til handtag
Bremsekabel

Handtagsrer / Baerehandtag

Laseclips

6 M m QO N W >

Seede med rem til foldemekanisme

H Laseskrue til hgjdejustering
af handtag

Kurv

Sideramme

Bremseklods / Kantbeskytter
Vippefunktion

= r X+

Produktmaerke

9 Sikkerhed /I\

Pas pa dine fingre, nar du klapper
rollatoren sammen, eller folder den ud.

Seet ikke fingrene i dbne huller
eller mellem faste dele.

Serg for, at ldseskruen til hgjdejustering
for hdndtagene er strammet godt til.

Nar du holder stille eller parkeret
skal du altid aktivere parkerings-
bremserne pa begge sider (A).

Brug ikke rollatoren pa trapper. Veer forsig-
tig, nar du passerer kantsten og lignende.

Kontroller bremserne for brug hver gang,
og at rollatoren er last i udfoldet position.

Brug ikke rollatoren til at transportere
meget tunge ting eller personer.

Veer opmaerksom pa, at nogle dele af
rollatoren kan fales varme eller kolde, nar
de udsaettes for ekstreme temperaturer.

Du ma ikke @ndre produktet, det
kan bringe din sikkerhed i fare,
og garantien bliver ugyldig.

For du sidder pa saedet (C), skal du
sorge for at parkeringsbremserne
pa begge sider er aktiveret (A).

For at undga risikoen for at falde ma du
ikke leene dig eller bgje dig sideleens
eller over mod bagsiden af rollatoren,

mens du sidder pa den (D). Rollatoren
ma ikke vippes for meget sidelaens.
Af samme grund ma poser og lign.
aldrig haenges pa handtagene.

For at give den rette stotte og
sikkerhed skal du ga lige og serge
for, at rollatoren holdes sa taet pa
kroppen som muligt (E). Ga mellem
baghjulene (F), ikke bag dem (G).

Vaer opmaerksom p3, at rollatoren kare
hurtigere end dig, nadr du gar ned ad
bakke, hvilket kan fore til fald. Brug kere-
bremsen for at justere hastigheden (B).

Veer forsigtig, hvis du har flagrende bukser
eller nederdele p3, da de kan blive fanget
i hjulene, hvilket kan fore til at fald. Brug
robust fodtgj for at undga skader.

Af sikkerhedsmaessige arsager er det
forbudt at sidde pa rollatoren under
offentlig transport. Opbevar rollatoren
sikkert, og serg for, at parkeringsbrem-
serne pa begge sider er aktiveret (A).

Brug ikke rollatoren pa glatte
eller iskolde overflader.

Hold rollatoren veek fra ild
og varme genstande.

Kravl ikke op pa rollatoren.
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e At folde ud og sammen

At folde ud: Abne l3seclipsen, der

er placeret ved handtagsrerene (A).

Tryk handtagsrerene ned og ud.
Siderammerne glider fra hinanden. Tryk
handtagsrarene ned (B) til du harer et
klik. Rollatoren er nu last i brugsposition.
At folde sammen: Trek i stroppen pa
saedet (C) og tryk siderammerne sammen.
Las clipsen (D) over handtagsreret.
Transport af rollatoren: Rollatoren

ma ikke baeres i seedestroppen

eller bremsekablerne.

Fold rollatoren sammen som vist pa
illustrationen (E). Baer rollatoren ved hand-
tagsrerene(F), nar den er sammenfoldet.

o Handtag / Memoryfunktion

Hojdejustering: Losn laseskruen (A) (ca.
2 omgange) af. Juster handtagsrgrene

til en passende hgjde, og beveeg dem
derefter lidt op og ned (C), indtil du hgrer
et klik. Las laseskruen (A) igen. Juster
begge handtag til samme hgjde ved at
sammenligne talskalaen pa hver side.
Det anbefales, at hdndtagene er indstillet
til samme hgjde som dine hdndled, ndr
dine arme haenger langs kroppen.

Memoryfunktion: Find den optimale
hgjde for handtagene (se talskala). Teel
synlige huller bag pa steengerne til hand-
tagene. Skru laseskruen af (A). Traek roret
(B) ud af rammen. Fastgerelsesstykket (D)
felger nu handtagsreret. Flyt fastgerel-
sesstykket (D), sa antallet af huller over
det svarer til de tidligere optalte huller.
Seet den rede hukommelseschip (E) pa
handtagsreret i det forste tilgeengelige
hul under fastgerelsesstykket (D).

Skub handtagsreret (B) og fastgerel-
sesstykket ned ogind i siderammen (F).
Skru laseskruen (A) halvvejs ind. Traek
handtaget (G) op, indtil det stopper, og
stram derefter laseskruen (A) korrekt.

Fra nu af, nar handtaget er i den laveste
position, stopper det i den forudind-
stillede position, nar det traekkes op.

e Bremser

Serg for hver tur for, at bremserne

virker. Bremsegrebene (A) virker pa
deres respektive baghjul. Duma ikke
kare eller skubbe rollatoren, mens
parkeringsbremserne er i brug!
Parkeringsbremser: Skub begge bremse-
greb (A) ned, indtil de lases. Begge baghjul
er nu last. Skub begge bremsegreb opad
for at frigere parkeringsbremserne.
Korebremser: Traek begge brem-
segreb (B) opad for at reducere
hastigheden. Brug ikke kontinuerligt,
mens rollatoren er i bevaegelse.
Justering/kontrol: Lasn motrikken

(C). Bremsekablet (D) strammes med
justeringsskruen (E). Juster begge
bremseklodser, sa afstanden til hjulo-
verfladen er ca. 1 mm (F), og stram
derefter motrikken (C). Serg for, at
bremserne ikke justeres for stramt og
presser hardt ind i hjulenes gummi,

nar parkeringsbremsen er aktiveret.
Vedligeholdelse: Renggr bremse-
klodsen (F) og bremsefjederen (G)

ofte. Hjul og bremser kan udskiftes,

hvis de er slidte eller beskadigede.

G Saede

Rollatoren har et sikkert og bekvemt
netsaede, hvorigennem du har udsigt
til jorden, mens du gar. Det kan nemt
torres med en klud, hvis det er ngd-
vendigt. Parkeringsbremserne skal
veere aktiveret, for seedet tages i brug.
Skub begge bremsegreb nedad, indtil
de laser (A). Begge baghjul er nu last.
Sid med ryggen mod kurven (B).

0 Kantbeskytter /
Vippefunktion

Kantbeskytter: Kantbeskytterne (A), som
er foran baghjulene, forhindrer baghju-
lene i at fange hjorner, dgrkarme osv.
Vippefunktion: Hvis du vil bruge vippe-
funktionen, skal du bruge fodens forside
og trykke ned pa vippepedalen (B), som
er ved siden af baghjulet. Dette hjzelper
dig med at vippe rollatoren over dgrtrin
og kanter mv. Bemaerk: Veer forsigtig,

nadr du passerer kantsten og lignende.
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Kurv

Kurven kan rumme op til 10 kilo (model
M &S) /5 kilo (model X). Den kan fjernes
og vaskes forsigtigt ved op til 60 °C.

Transport

Rollatoren ber transporteres i sammen-
foldet, last position (se pkt. 3 At folde ud

og sammen). Serg for, at Ilaseklemmen er
fastgjort, sa rollatoren ikke kan folde sig
utilsigtet ud. Veer forsigtig, nar du laesser
rollatoren ind i et keretgj, og vaer opmaerk-
som pa at fastgere den. Rollatoren kan
leegges ned ved at lofte den i rammergret.

Opbevaring

Rollatoren skal opbevares i opretstaende
stilling. Hvis den opbevares udendgrs,
skal den vaere under et beskyttende
cover. Lad ikke rollatoren vaere uden
opsyn. Laeg ikke tunge genstande oven
pa rollatoren under opbevaring.

Renggring

Rollatoren kan renggres med en fugtig
klud. I tilfelde af ophobning af mudder og
snavs kan en klud med et mildt vaske-
middel anvendes efterfulgt af skylning
med lunkent vand. Undga at skylle

direkte mod kuglelejer (i hjul og forgafler).
Brug ikke slibemidler eller dampvask.

Tor rollatoren med en blgd klud.

Desinfektion

Desinfektion ma kun udferes af autorise-
ret personale. Kontakt din lokale forhand-
ler eller dit mobilitetshjeelpemiddelcenter.
Under desinfektion skal der baeres
tilstraekkeligt beskyttelsesudstyr, og des-
infektionsmiddelproducentens anvisnin-
ger skal felges. Rollatorens overflade skal
renggres med en blgd klud eller svamp og
et godkendt kemisk desinfektionsmiddel
indeholdende 70-80 % ethanol. Vi frardder
desinfektionsmiddel, der indeholder

klor eller phenol. Producenten kan ikke
holdes ansvarlig for skader eller skader,

der opstar ved hjeelp af skadeligt desinfek-
tionsmiddel/-metoder eller desinfektion
udfert af uautoriseret personale.
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Eftersyn /Vedligeholdelse
/ Genanvendelse

Vi anbefaler at udfere eftersyn og vedlige-
holdelse udferes regelmaessigt (hyppighe-
den bestemmes af, hvordan og hvor ofte
rollatoren bruges). Kontroller falgende:
Ramme, skruer, handtag, handtagenes
ror, bremser, bremsedele, hjul, seede og
tilbehor. Det geelder ogsa, nar rollatoren
skal forberedes til andre brugere. Se
detaljerede instruktioner i denne bruger-
vejledning om service pa bremser samt
rengering/desinfektion. Den anbefalede
vedligeholdelse er ikke et krav, og der
kraeves ingen forebyggende vedlige-
holdelse, hvis rollatoren bruges efter
hensigten i henhold til denne vejledning.

Materiale / Genbrug

Rollatoren er produceret af plastbelagte
aluminiumsrer, plastkoblinger og
materiale lavet af plast og polyester. Der
er kuglelejer i alle hjul og gafler. De fleste
rollatordele kan genbruges. Bortskaf rol-
latoren og dens emballage, nar det bliver
ngdvendigt, i henhold til de geeldende
regler i dit land. Kontakt dine offentlige
myndigheder for uddybende oplysninger.

Garanti

TOPRO Troja Original er garanteret fri for
fejl og mangler i 7 ar. Skader forarsaget
af forkert brug eller dele, der udsaettes
for naturlig slitage (f.eks. bremseklodser
og -kabler, hjul, kurv, seede og hand-
tag), er undtaget fra 7 ars garanti.

For reparation i garantiperioden skal du
kontakte din lokale mobilitetsbutik eller
forhandler. Garantien bortfalder, hvis der
er anvendt uautoriserede reservedele
eller tilbeher til produktet. Produktets
forventede levetid anslas til at veere 10
ar, hvis det anvendes korrekt i henhold til
denne brugervejledning samt dens sikker-
heds- og vedligeholdelsesinstruktioner.

e Produktmaerke

1- Fabrikant

2- Maksimal brugerveegt

3- Maksimal leengde pa rollator

4- Maksimal bredde/hgjde pa rollator
5- Medicinsk udstyr

6- Sebrugsanvisningen (blat ikon)

7- Beregnet tilindendars
og udendegrs brug

8- Modelnavn

9- Modelnummer

10 - Fremstillingsdato

11- Serienummer

12 - Varenummer til global handel

13 - CE-maerkning (Dette produkt er i
overensstemmelse med forordning
(EV) 2017/745 om medicinsk udstyr)

14 - GS1 DataMatrix

Tilbehor

Rygstatte med polstring, 68 cm
Rygstotte med polstring, 76 cm
Bakke (NB: ikke for starrelse X)

Skridsikker matte til bakke (NB: ikke til starrelse X)

Stokkeholder, gra

Flaskeholder, gra

LED-lampe med clip-on og USB-stik
Paraply med fastgerelse, sort
Enhandsbremse

Styrehandtag til synshandicappede

Bagtaske med lynlas (NB: ikke til storrelse X)

Navneskilt

Sleebebremse (Rullemodstandssystem), par

Transporttaske

Kurv til iltflaske (kun komprimeret, ikke flydende)

TOPRO-varenr.
815271
815273
814728
814059
815358
815843
815260
814068
814026
814014
814046
814024
814032
814042
814009
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Tilbehgr monteret pa rollatoren kan
pavirke stabiliteten. Vi anbefaler derfor
at bruge dem med omhu. Tilbehor

kan bestilles separat, sa rollatoren kan
tilpasses individuelle behov. Kontakt
din mobilitetsbutik, forhandler eller
TOPRO for at fa et opdateret overblik
over tilgeengeligt tilbeher, eller besag
vores hjemmeside topromobility.com.
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Onnittelut uuden TOPRO-
rollaattorin valinnasta

Jokainen TOPRO-rollaattori on kehitetty,
suunniteltu ja valmistettu Norjassa. Tuote
on ilmoitettu ladkinnallisten laitteiden
asetuksen (EU) 2017/745 mukaiseksi. Se
on testattu ja hyvaksytty standardin EN
I1SO 11199-2:2021 mukaisesti. Kun olet
vastaanottanut tavarat, tarkista tuotteesi.
Jos sinulla on kysyttavaa, ota valittomasti
yhteytta jélleenmyyjaan. Jos sinulla on
ongelmia tdman kdyttdohjeen lukemi-
sessa, sahkoinen versio on saatavana
osoitteessa topromobility.com.

Kayttotarkoitus

TOPRO Troja Original tukee kayttdjia,
joiden tasapaino ja/tai kdvelykyky on
heikentynyt. Se on suunniteltu tyon-
nettavaksi, ei vedettavaksi. Integroitu
istuin tarjoaa kdyttdjalle tarvittaessa
mahdollisuuden levata. Laite on tar-
koitettu aikuisten kdyttdon. Pituus- ja
painorajoitukset ovat voimassa.
Vasta-aiheet: Tuote ei sovellu henkildille,
joilla on heikkoutta kdsivarsissa, erittdin
huono tasapaino tai huomattava kognitii-
vinen toimintarajoite. Tuote on suunniteltu
ja hyvdksytty sekd sisd- ettd ulkokdyt-
tédn. Ulkona rollaattorin on tarkoitus

olla apuna teillé ja poluilla kéivellessd.

Se ei sovellu vaikeaan ja/ tai jyrkkddn
maastoon eikd kéytettdvdksi portaissa.

Suosittelemme, ettd ammattilai-
nen opastaa sinulle rollaattorin
oikeaoppisen kayton.

Taman kdyttoohjeen harmaat numeroidut ympyrit viittaavat
numeroituun tietokuvaan ja kansin sisalla oleviin kuviin

o TOPRO-tuotteeseen saaminen

Kahva

Jarrukahva

Kahvaputki

Jarruvaijeri

Istuintangot / Kantokahva

Lukituspuristin

6 M m QO N W >

Istuin, jossa on hihna
taittomekanismia varten

H Kahvan lukitusruuvi

Kori
Sivurunko
Jarrupala / Reunasuojus

Kallistustoiminto

= rFr =X«

Tuotteen etiketti

e Turvallisuus A

Ole varovainen rollaattoria kokoon tait-
taessa tai avatessasi ettet satuta sormiasi.

Varo laittamasta sormiasi avoimiin
reikiin tai rollaattorin osien valiin.

Varmista, ettd kahvojen korkeussaadon
lukitusruuvit on lukittu tiukasti.

Varmista paikoillaan tai pysakoéityna
ollessa, ettd molempien puolten seison-
tajarrut ovat lukitussa asennossa (A).

Ala kayta rollaattoria portaissa. Ole
varovainen ylittdessasi reunakiveyksia jne.

Tarkista ennen jokaista kadytto-
kertaa jarrut ja etta rollaattori
lukittuu avattuun asentoon.

Ala kayta rollaattoria raskaiden kuor-
mien tai henkildiden kuljettamiseen.

Huomaa, ettd jotkin rollaattorin osat
voivat tuntua kuumilta tai kylmilta, kun
ne altistuvat darimmaisille lampétiloille.

Ald muuntele tuotetta, koska se voi
vaarantaa turvallisuutesi ja takuu raukeaa.

Ennen kuin istut istuimella (C), varmista,
ettd molempien puolten seisontajar-
rut ovat lukitussa asennossa (A).

Kaatumisvaaran valttamiseksi dla nojaa
tai kurkota sivullepdin tai rollaattorin
taakse istuma-asennossa (D).

Al3 kallista rollaattoria liikaa sivuttain
kaatumisvaaran valttamiseksi. Samasta
syysta laukkuja tms. ei tule koskaan
ripustaa rollaattorin kahvoihin.

Oikean tuen ja turvallisuuden takaa-
miseksi kdvele suoraan ja varmista,
ettd rollaattori on mahdollisimman
Idhelld kehoasi (E). Kdvele takapydrien
valissa (F), ei niiden takana (G).

Huomaa, ettad alamaessa rollaattori
voi liikkkua nopeammin kuin sind, mika
voi aiheuttaa kaatumisvaaran. Saada
nopeutta aktivoimalla ajojarrut (B).

Ole varovainen, kun kaytat valjia hameita
ja housuja, koska ne voivat tarttua pyoriin,
mika voi johtaa kaatumiseen. Kayta
tukevia jalkineita vammojen valttamiseksi.

Turvallisuussyista rollaattorilla istu-
minen julkisissa liilkennevélineissa on
kielletty. Sailyta rollaattori turvallisesti
ja varmista, ettd molempien puolten
seisontajarrut ovat aktivoituneet (A).

Ala kayta rollaattoria liukkail-
la tai jaisilla pinnoilla.

Pida rollaattori etaalla tules-
ta ja kuumista esineista.

Al3 kiipea rollaattorin paalle.
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Avaaminen / Kokoon
taittaminen

Avaaminen: Vapauta istuintankoihin
sijoitettu lukituspuristin (A). Paina
istuintangot alas ja ulos. Sivurungot
liukuvat erilleen. Paina istuintankoja alas
(B). Kuulet naksahduksen. Rollaattori
on nyt lukittu avoimeen asentoonsa.
Taitto: Veda istuimen hihnaa (C) ja
paina sivurunkoja yhteen. Lukitse
puristin (D) istuintankojen paalle.
Rollaattorin kantaminen:
Rollaattoria ei saa kantaa istuin-
hihnasta tai jarruvaijereista.

Taita rollaattori kokoon kuvan (E)
mukaisesti. Kanna rollaattoria istuin-
tangoista (F), kun se on taitettuna.

o Kahvat / Muisti-toiminto

Korkeudensaato: Avaa lukitusruuvi
(A) (n. 2 kierrosta). Saada kahvaputket
sopivalle korkeudelle ja veda niité sitten
hieman yls ja alas (C), kunnes kuulet
naksahduksen. Kirista lukitusruuvi (A)
uudelleen. Sdadda molemmat kahvat
samalle korkeudelle vertaamalla kum-
mankin puolen numeroasteikkoa. On
suositeltavaa, ettd kahvat asetetaan
samalle korkeudelle kuin ranteesi, kun
kdtesi roikkuvat kehon vieressd.

Muistitoiminto: Paita kahvojen

korkeus (katso numeroasteikko). Laske
nakyvat reidt kahvaputkien takana.

Avaa lukitusruuvi (A). Veda putki (B) ulos
rungosta. Kiinnityskappale (D) seuraa nyt
kahvaputkea. Liikuta kiinnityskappaletta
(D) putkella (B) niin, etta reikien maara
vastaa aiemmin laskettua maaraa. Sovita
punainen muistipala (E) kahvaputkeen
ensimmadiseen kdytettdvissa olevaan
reikaan kiinnityskappaleen (D) alapuolella.
Tyonna kahvaputki (B) ja kiinnityskap-
pale (D) alas sivurunkoon (F). Ruuvaa
lukitusruuvi (A) puoliksi sisaan. Veda
kahvaa (G) ylospdin, kunnes se pysdhtyy,
ja kirista sitten lukitusruuvi (A) kun-
nolla. Tastd lahtien, kun ala-asennossa
olevaa kahvaa vedetdan yl6spain, se
pysahtyy esiasetetulle korkeudelle.

e Jarrut

Varmista ennen jokaista matkaa, ett jar-
rut toimivat. Kumpikin jarrukahva (A) vai-
kuttaa molempiin takapy®riin. Ald aja tai
tyénndi rollaattoria seisontajarrujen ollessa
kdytdssd. Seisontajarrut: Paina molempia
jarrukahvoja (A) alaspdin, kunnes ne
lukittuvat. Molemmat takapyorat ovat nyt
lukossa. Vapauta seisontajarrut purista-
malla molempia jarrukahvoja ylospain.
Jarrut: Vahenna nopeutta veta-

malla molempia jarrukahvoja (B)
yléspéin. Ald kdytd jarruja jatkuvasti
rollaattorin ollessa liikkeessd.
Saataminen/tarkistaminen: Loysaa
mutteria (C). Kirista jarruvaijeri (D) sadto-
ruuvilla (E). S4dda molemmat jarrupalat
niin, ettd etaisyys pyoran pintaan on

noin 1 mm (F) ja kirista sitten mutteri

(C). Varmista, ettd jarruja ei sdddetd liian
tiukalle niin, ettd ne painavat pydrien ku-
meihin kovaa, kun seisontajarru on paalla.
Yllapito: Puhdista jarrupala (F) ja jarrujou-
si (G) usein. Pyorét ja jarrut voidaan vaih-
taa, jos ne ovat kuluneet tai vaurioituneet.

G Istuin

Rollaattorissa on turvallinen ja kateva
verkkoistuin, jonka lapi nakee maahan ka-
vellessa. Se voidaan tarvittaessa helposti
pyyhkia liinalla. Seisontajarrujen on oltava
paallda ennen istuimen kayttoa. Paina
molempia jarrukahvoja alaspdin, kunnes
ne lukittuvat (A). Molemmat takapyorat
ovat nyt lukossa. Istu selkd koria kohti (B).

Reunasuojus /
Kallistustoiminto

Reunasuojus: Takapyorien edessa ovat
reunasuojukset (A) estavat takapyoria
tarttumasta kulmiin, ovenkarmeihin jne.
Kallistustoiminto: Kayta kallistustoimin-
toa painamalla jalkaterdn etuosalla kallis-
tuspoljinta (B), joka on takapyoran vieres-
sd. Tama auttaa kallistamaan rollaattoria
kynnysten, reunojen yms. yli. Huomaa: Ole
varovainen ylittdessasi reunakiveyksia jne.
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Kori

Korin kantavuus on jopa 10 kiloa (malli
M &S) /5 kiloa (malli X). Se voidaan
irrottaa ja pesta varovasti 60 °C:ssa.

Kuljetus

Rollaattori on kuljetettava kokoon
taitettuna lukitussa asennossa (katso
kohta Avaaminen / Kokoon taittaminen).
Varmista, etta lukituspuristin on paalla,
jotta rollaattori ei padse avautumaan ta-
hattomasti. Ole varovainen lastatessa rol-
laattoria ajoneuvoon ja kiinnitd huomiota
sen kiinnittamiseen. Rollaattori voidaan
laskea nostamalla sita runkoputkesta.

Varastointi

Rollaattori on sdilytettava pystyasen-
nossa. Jos sita sdilytetdan ulkona,
rollaattorin on oltava peitettynd sen
suojaamiseksi. Al jata rollaattoria
valvomatta. Al3 aseta painavia esineits
rollaattorin paalle varastoinnin aikana.

Puhdistaminen

Rollaattori voidaan puhdistaa kostealla
liinalla. Jos mutaa ja likaa on kertynyt,
voidaan kdyttaa liinaa, johon on lisatty
mietoa pesuainetta, ja sen jalkeen
huuhdella haalealla vedelld. Vélta
huuhtelua suoraan kuulalaakereita
vasten (py®rissa ja etuhaarukoissa). Ala
kdyta hankausaineita tai hoyrypesua.
Kuivaa rollaattori pehmeilla liinalla.

Desinfiointi

Desinfioinnin saa suorittaa vain valtuutet-
tu henkildkunta. Ota yhteytta paikalliseen
jalleenmyyjaan tai apuvalinekeskukseen.
Desinfioinnin aikana on kaytettava
riittdvid suojavarusteita ja noudatettava
desinfiointiaineen valmistajan ohjeita.
Pinta on puhdistettava pehmeilla liinalla
tai sienelld ja hyvaksytylla kemiallisella
desinfiointiaineella, joka sisaltdaa 70-80

% etanolia. Suosittelemme, ettei klooria
tai fenolia sisaltdvaa desinfiointiainetta
kayteta. Valmistaja ei ole vastuussa
vahingoista tai loukkaantumisista, jotka
johtuvat haitallisista desinfiointiaineis-
ta/-toimenpiteistd tai luvattoman henki-
I6kunnan suorittamasta desinfioinnista.
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Tarkastus / Huolto /
Uudelleenkaytto

On suositeltavaa, etta tarkastus ja huolto
suoritetaan saanndllisesti (tiheys maaray-
tyy rollaattorin kdyttotavan ja -tiheyden
mukaan). Tarkista seuraavat asiat: runko,
ruuvit, kahvat, kahvaputket, jarrut, jarrujen
osat, pyorat, istuin ja lisdvarusteet. Tama
patee myds silloin, kun rollaattori valmis-
tellaan uudelleenkayttda varten. Katso ta-
man kayttoohjeen yksityiskohtaiset ohjeet
jarrujen huollosta seka puhdistuksesta/
desinfioinnista. Suositeltu huolto ei ole
vaatimus, eikd ennaltaehkdisevaa huoltoa
tarvita edellyttden, ettd rollaattoria kay-
tetddn taman kdyttdohjeen mukaisesti.

Materiaali / Kierratys

Rollaattori on valmistettu muovipaallys-
teisista alumiiniputkista, muoviliittimista
sekd muovista ja polyesteristd tehdysta
materiaalista. Kaikissa pyorissa ja haa-
rukoissa on kuulalaakerit. Useimmat
rollaattorin osat voidaan kierrattaa.
Havita rollaattori ja sen pakkaus maassasi
voimassa olevien maardysten mukai-
sesti. Lisatietoja saat viranomaisilta.

Takuu

TOPRO Troja Original on taattu ilman
vikoja ja valmistusvirheitd 7 vuoden

ajan. Takuu ei kata vaarasta kaytosta
aiheutuvia vaurioita tai luonnolliselle
kulumiselle alttiita osia (esim. jarrupala,
jarruvaijeri, pyord, kori, istuin ja kahva).
Jos tuotetta pitda korjata takuuaikana, ota
yhteyttd apuvilineen toimittajaan tai pai-
kalliseen jélleenmyyjaan. Takuu raukeaa,
jos tuotteessa on kaytetty tai kdytetddn
luvattomia varaosia ja lisdvarusteita.
Tuotteen odotettu kayttoika on arviolta
10 vuotta edellyttden, etta sitd kdytetdan
oikein taman kayttdohjeen ja turvalli-
suus- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.

O Tuotekilpi

1- Valmistaja
2- Kayttdjan enimmaispaino
3- Rollaattorin enimmaispituus

4- Rollaattorin enimmaisleveys/-
korkeus

5- Laakinnallinen laite

6- Tutustu kdyttdohjeisiin
(sininen kuvake)

7 - Tarkoitettu sisa- ja ulkokayttoon
8- Mallin nimi

9- Mallin numero

10- Valmistuspadiva

11- Sarjanumero

12 - Tuotetunniste (GTIN-koodi)

13 - CE-merkinna (Tamd tuote on
laakinnallisten laitteiden asetuksen
(EU) 2017/745 mukainen.)

14 - GS1 DataMatrix

Lisdavarusteet

Pehmustettu selkatuki, 68 cm
Pehmustettu selkatuki, 76 cm

Tarjotin (huom.: ei koolle X)

Liukumaton matto lokerolle (huom.: ei koolle X)

Kyynédrsauvan pidike, harmaa
Pulloteline, harmaa

LED-lamppu klipsilla ja USB-liittimella
Sateenvarjokiinnikkeineen, musta
Yhden kaden jarru

Ohjauskahva esim. nédkdvammaisille

Vetoketjullinen takalaukku (huom.: ei koolle X)

Kuljetuslaukku
Nimilappu

Vierintavastusjarjestelmad, pari

Kori happipullolle (vain paineellinen, ei nestemainen)

TOPRO-nimikkeen nro
815271
815273
814728
814059
815358
815843
815260
814068
814026
814014
814046
814042
814024
814032
814009
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Rollaattoriin asennetut lisdvarusteet
voivat vaikuttaa sen vakauteen, joten
suosittelemme kdyttdmaan niita
varoen. Lisdvarusteet ovat tilattavissa
erikseen TOPRO Troja Original in raa-
taldimiseksi yksilollisiin tarpeisiin. Ota
yhteytta jalleenmyyjdan tai TOPRO on,
niin saat paivitetyn yleiskatsauksen
saatavilla olevista lisdvarusteista tai
kdy osoitteessa topromobility.com.
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Til hamingju med valid a

nyrri TOPRO g6ngugrind

Hver og ein TOPRO-g6ngugrind er préud,
hénnud og framleidd i Noregi. Yfirlyst

er ad varan sé i samraemi vid reglugerd
(EBE) 2017/745 um lzekningataeki. Hun er
préfud og vidurkennd i samraemi vid EN
I1SO 11199-2:2021. Vinsamlegast athugadu
voruna vid vidtdku hennar. Vinsamlegast
hafdu samband vid hjalpartaekjaverslun
eda soluadila ef pu hefur einhverjar
fyrirspurnir. Ef pu ert i vandreedum med
ad lesa pessa notendahandbok er rafren
utgafa tiltaek & topromobility.com.

Fyrirhugud notkun

TOPRO Troja Original er setlad ad

veita studning til notenda med skert
jafnvaegisskyn og/eda gongugetu.

Hun er hénnud til yta afram, en

ekki draga. Innfellda saetid gefur
notandanum taekifeeri til ad hvilast

ef pess er porf. Gongugrindin hentar

fyrir fullordna einstaklinga. Haedar- og
pyngdartakmarkanir eiga vio.
Frabendingar: Varan hentar ekki fyrir
einstaklinga med litinn styrkleika i Srmum,
mjog lélegt jafnvaegisskyn eda talsverda
vitsmunalega fotlun. Varan er hénnud

og vidurkennd fyrir notkun innan- og
utandyra. Utandyra er géngugrindin
2tlud sem hjélpartaeki til ad ganga a
vegum og sléodum. Hun hentar ekki i grofu
landslagi og/eda i bratta né i stigum.

Meelt er med pjalfun hja fagadila
til ad kynnast gdngugrindinni og
leera hvernig @ ad nota hana rétt.

Grau nimerudu hringirnir i pessari notendahandbék
visa til nimeradra myndraenna upplysinga og
skyringarmynda a innri hlid kapu.

o Kynntust TORPO-vorunni pinni

Handfang
Bremsusténg

Handfangsror

A

B

C

D Bremsukapall
E Seetisstangir/Burdarhandfang
F  Klemmulas (smella)

G

Saeti med ol fyrir bunad til ad
leggja saman géngugrindina

H Lashjdl fyrir handfang
Karfa

Hlidargrind
Hemlaklossar / Branarhlif

Hallaadgerd

= r X«

Framleidslumidi

o Oryggi /\

Fardu varlega svo pu skadir ekki
a pér fingurna pegar pu leggur
saman og opnar géngugrindina.

Geettu ad pvi setja ekki fingurna &
pér i got eda a milli fastra hluta.

Geettu ad pvi ad lzesa hjolunum tryggilega
vid haedarstillingu & handfongum.

Gakktu ur skugga um ad stoduhemlar
& badum hlidum séu i laestri

stéou (A) pegar gongugrindin er
kyrrstaed eda hefur verid lagt.

Ekki nota géngugrindina i stigum.
Fardu varlega pegar gengid er
yfir gangstéttarbranir o.s.frv.

Athugadu bremsurnar fyrir hverja
notkun og hvort ad géngugrindin
laesist i opinni stodu.

Ekki nota géngugrindina til ad flytja
pungan farm eda einstaklinga.

Vertu medvitadur um ad sumir hlutar
gongugrindarinnar geta verid heitir
eda kaldir pegar hun er évarin gegn
mjog hau eda mjog lagu hitastigi.

Ekki breyta vérunni, par sem
pad geeti stefnt 6ryggi pinu i
haettu og 6qilt abyrgdina.

Gakktu ur skugga um ad stoduhemlar
4 badum hlidum séu i laestri stéou
(A) 4dur en pu sest & seetid (C).

Til ad varast haettuna 4 falli skaltu ekki
halla pér eda beygja til hlidanna eda yfir
bak géngugrindarinnar pegar pu situr &
henni (D). Ekki halla géngugrindinni of
mikid til hlidanna til ad draga ur haettu
4 falli. Af sbmu astaedu mega pokar,
o.s.frv. aldrei hanga & handféngunum.

Til ad veita réttan studning og 6ryggi,
skaltu ganga beinn og vera viss um ad
gongugrindinni sé haldid eins naerri
likamanum og haegt er (E). Gakktu milli
afturhjélanna (F), ekki aftan vid pau (G).

Geettu ad pvi ad gdngugrindin getur
runnid hradar nidur brekkur en pinn
gonguhradi leyfir sem getur leitt til
frekari haettu 4 ad detta. Virkjadu
bremsur til ad stjérna hradanum (B).

Geettu ad pvi ad vera ekki i skyrtu eda
buxum sem flaksa til, par sem paer gaetu
fest sig i hjélunum sem gaeti leitt til falls.
Vertu i traustum ském til ad fordast meidsl.

Af 6ryggisasteedum er bannad

ad sitja 4 gdngugrindinni pegar
almenningssamgéngur eru notadar.
Geymdu géngugrindina & 6ruggum
stad og vertu viss um ad virkja (A)
stoduhemla & badum hlidum.

Ekki nota géngugrindina & sleipu
eda isilégou yfirbordi.

Haltu gdngugrindinni fra
eldi og heitum hlutum.

Ekki klifra @ géngugrindinni.
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e Opna/Leggjasaman

Opna: Losadu klemmulasinn (smelluna)
sem er stadsettur a seetisstongunum
(A). Yttu saetisstdngunum nidur og

ut. Hlidargrindurnar munu renna i
sundur. Yttu nidur satissténgunum (B).
Pu munt heyra smell. Gongugrindin

er nuna laest i opinni stodu.

Leggja saman: Settu dlina a seetid (C)
og yttu hlidargrindunum saman. Laestu
klemmunni (D) yfir saetisstangirnar.
Burdur géngugrindarinnar:
Gongugrindina ma ekki bera med pvi
ad nota saetisélina eda bremsukapla.
Leggdu goéngugrindina saman eins og
synt er & skyringarmyndinni (E). Berdu
gongugrindina med saetisstongum

(F) pegar hun er samanlégo.

o Handfong / Minnisadgerd

Haedarstilling: Losadu lashjélid (A) (um
pad bil 2 sndningar). Stilltu handfangsror
i hentuga haed, togadu pau sidan svolitid
upp og nidur (C), pangad til ad pu heyrir
smell. Hertu [ashjolid (A) aftur. Stilltu baedi
handfong i sému haed med pvi ad bera
saman tolurnar a hverri hlid. Pad er maelt
med pvi ad handfongin séu stillt i sdmu
haed og ulnlidir pinir, pegar handleggirnir
pinir hanga nidur med likama pinum.

Minnisadgerd: Akveddu haed &
handféngum (sja télurnar). Teldu
sjaanleg got aftan a handfangsrérunum.
Losadu lashjolid (A). Togadu rorid (B) ut
ur grindinni. Festingin (D) mun fylgja
handfangsrérinu. Feerdu festinguna

(D), pannig ad tala gatanna fyrir ofan

er jofn d4durtdldum gétum. Komdu
rauda minniskubbnum (E) fyrir
handfangsrorinu i fyrsta tiltaeka gatinu
undir festingarstykkinu (D). Yttu
handfangsrérinu (B) og festingarstykkinu
(D) nidur og inn i hlidargrindina (F).
Skrufadu lashjolid (A) hélfa leid inn.
Togadu handfangid (G) upp, pangad

til ad pad stodvast og hertu lashjolid

(A) rétt. Hédan i fra, pegar handfangid

er i leegstu st6du, mun pad stoppa i
forstilltri stodu pegar pad er togad upp.

e Bremsur

Gakktu ur skugga um ad bremsurnar
virki fyrir hverja ferd. Hver bremsusténg
(A) fyrir sig virkar & hvert afturhjél.

Ekki keyra eda yta gongugrindinni
pegar stoduhemlar eru i notkun!
Stéduhemlar: Yttu badum
bremsusténgum (A) nidur, pangad

til ad paer laesast. Baedi hjol eru nina
laest. Kreistu badar bremsustangir

upp til ad losa stoduhemla.
Aksturshemlar: Togadu badar
bremsustangir (B) upp til ad draga

ur hrada. Ekki nota st6dugt pegar
gongugrindin er & hreyfingu.

Stilling / Skodun: Losadu réna (C). Hertu
bremsukapalinn (D) med stilliskrafunni
(E). Stilltu bdda bremsuklossa pannig ad
flarlaegdin til yfirbords hjdlsins er um pad
bil 1 mm (F) og hertu réna (C). Gakktu
ur skugga um ad bremsurnar séu ekki
stilltar of nalaegt og yti fast 4 gummi
hjdlsins pegar stoduhemillinn er a.
Vidhald: prifdu bremsuklossana (F) og
bremsufjédrina (G) reglulega. Haegt

er ad skipta um hjélin og bremsurnar
ef pau eru slitin eda skemmd.

O swii

GOngugrindin er med 6ruggt og paegilegt
netsaeti sem veitir yfirsyn yfir leidina sem
gengin er. Audvelt er ad prifa pad med
kluti ef pess er porf. Stoduhemlarnir verda
ad vera virkir adur en szetid er notad. Yttu
badum bremsusténgum nidur, pangad

til a0 paer laesast (A). Baedi hjol eru nina
lest. Sittu med bakid upp ad kérfunni (B).

€) Hiitabrin/Hallaadgers

HIif & bran: Hlifar & branir (A) sem

eru framan vid afturhjolin koma

i veg fyrir ad afturhjolin festist i
hornum, dyrakdmrum, o.s.frv.
Hallaadgerd:Til ad nota hallaadgerdina
skal nota framhluta fétarins og yta
nidur hallafétstiginu (B) sem er fyrir
aftan afturhjolid. betta hjélpar til ad
halla géngugrindinni yfir proskulda,
brunir, o.s.frv. Vinsamlegast athugadu:
Fardu varlega pegar gengid er

yfir gangstéttarbranir o.s.frv.
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Karfa

Burdargeta korfunnar er upp ad
10 kild6grommum (tegund M & S)
/5 kildégrommum (tegund X). bad
er haegt ad fjarleegja hana og pvo
varfaernislega vid allt ad 60° C hita.

Flutningur

Gongugrindina verdur ad flytja i
samanlagdri og laestri stodu (sja
efnisgreinina 3 Opna / Leggja saman).
Tryggdu ad klemmulésinn (smellan) sé 4,
pannig ad géngugrindin geti ekki opnast
6viljandi. Fardu varlega pegar pu kemur
gongugrindinni fyrir i 6kutaeki. Gakktu ur
skugga um ad pu festir hana tryggilega. Til
a0 koma gongugrindinni fyrir eftir ad buid
er ad leggja hana saman ma nota ramma
gongugrindarinnar til ad lyfta henni.

Geymsla

GoOngugrindina & ad geyma i uppréttri
stodu. Ef hun er geymd utandyra,

verdur hin ad vera undir hlif til ad verja
hana. Ekki skilja gongugrindina eftir an
eftirlits. Ekki setja punga hluti ofan a
gongugrindina medan & geymslu stendur.

brif

Best er ad prifa géngugrindina med
rokum klut. Ef mikil dhreinindi hafa
safnast upp & gdngugrindinni ma nota
klat med mildu pvottaefni vid prif og
skola hana svo med volgu vatni. Fordist
a0 sprauta beint & dekkin og gafflana
ad framanverdu. Notid ekki sterk efni,
grdéfa kluta eda svampa a géngugrindina
né gufupvott. burrkid gdngugrindina
med pvi ad nota mjukan klut.

Sotthreinsun

Sétthreinsun ma eingdngu vera
framkvaemd af vidurkenndum adila. .
Vinsamlegast hafid samband vid pinn
soluadila eda hjalpartaekjamidstod.
.Vid sotthreinsun skal klaedast
fullnaegjandi hlifdarfotum og fylgja
skal leidbeiningum fra famleidanda
vorunnar. Yfirbord géngugrindarinnar
4 alltaf ad prifa med mjakum kluti

eda svampi og med vidurkenndu
s6tthreinsiefni sem inniheldur
70-80% etandl. Vid maelum ekki med
sétthreinsiefni sem inniheldur klér eda
fendl. Framleidandi er ekki dbyrgur fyrir
hvers konar skemmdum sem geta att
sér stad med skadlegu sétthreinsiefni/
adferdir eda med soétthreinsun sem

er ekki fré vidurkenndum adila.
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Skodun /Vidhald / Endurnotku

Pad er maelt med pvi ad skodun og
vidhald séu framkvaemd reglulega

(tidni er 4kvedin af pvi hvernig og hve
oft géngugrindin er notud). Athugadu
eftirfarandi atridi: Grind, skrafur,
handféng, handfangsrér, bremsur,
bremsuhluta, hjdl, seeti og fylgihluti. betta
4 einnig vid um hvenar géngugrindin er
tilbuin til endurnotkunar. Vinsamlegast
skodadu itarlegar leidbeiningar i

pessari notendahandbdk um vidhald

a bremsum og prif/sétthreinsun.
Radlagt vidhald er ekki krafa og ekkert
forvarnarvidhald er naudsynlegt ad

pvi tilskyldu ad géngugrindin sé notud
eins og fyrirhugad er og i samraemi

vid pessa notendahandbodk.

Efni / Endurvinnsla

GOngugrindin er gerd ur plasthududum
alrérum, plasttengjum og efni

gerdu ur plasti og polyestri. bad

eru kdlulegur i 6llum hjélum og
gofflum. Haegt er ad endurvinna flesta
hluta géngugrindarinnar. Fargadu
g6ngugrindinni og umbuidum hennar

i samraemi vid videigandi reglugerdir i
pinu landi. Hafdu samband vid opinber
yfirvold fyrir frekari upplysingar.

Abyrgd

TOPRO Troja Original tryggir ad
gongugrindin sé laus vid galla og
bilanir i 7 &r. Skemmdir sem eru vegna
rangrar notkunar eda peir hlutar
gongugrindarinnar sem eru évardir
gegn natturulegri ureldingu og sliti

(t.d. bremsuklossar, bremsukapall,

hjél, karfa, seeti og handfang) eru
undanpegnir 7 dra abyrgdinni.
Vinsamlegast hafdu samband vid naestu
hjalpartaekjaverslun eda soluadila fyrir
vidgerdir medan a dbyrgdartimabilinu
stendur. Abyrgdin égildast ef heimilir
varahlutir eda fylgihlutir hafa verid notadir
eda eru notadir & vérunni. Asetladur
endingartimi vérunnar er 10 ar ef
gongugrindin er notud a réttan hatt og
i samraemi vid pessa notendahandbok
og 6ryggis- og vidhaldsleidbeiningar.

e Framleidslumidi

1- Framleidandi

2- Hamarks pyngd notanda

3- Hamarks lengd gdngugrindar

4- Hamarks breidd / haed géngugrindar
5- Leekningateeki

6- Lestu leidbeiningar fyrir
notkun (blaa taknid)

7- Fyrirhugud notkun
innan- og utandyra

8- Tegundarnafn
9- Tegundarnumer
10 - Framleidsludagsetning

11- Radnumer

12 - Vorunumer fyrir alpjédavidskipti
(Global Trade Item Number)
13 - CE-merking (Pessi vara

samraemist Reglugerd um
Laekningateeki (EU) 2017/745)

14 - GS1 DataMatrix

Fylgihlutir

Bakstudningur med puda, 68 cm
Bakstudningur med puda, 76 cm
Bakki (Ath.: ekki fyrir staerd X)

Stom motta fyrir bakka (Ath.: ekki fyrir staerd X)

Haekjufesting, grar

Floskufesting, grar

Lj6sdiéouljos med klemmu og USB-tengi

Regnhlif med festingu, svort
Einnar handar bremsa

Leidbeiningarhandfang fyrir sjonskerta

Poki ad aftan med rennilds (Ath.: ekki fyrir staerd X)

Flutningspoki
Merkisspjald

Dragbremsa (Rennividnamskerfi), par

Karfa fyrir surefnisflosku (adeins pjappad surefni, ekki vokvi)

TOPRO-véruntimer
815271
815273
814728
814059
815358
815843
815260
814068
814026
814014
814046
814042
814024
814032
814009
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Fylgihlutir sem festir eru 4 gdngugrindina
geta haft 4hrif & stodugleika. Vid
radleggjum pér pvi ad nota pa med
varud. Haegt er ad kaupa fylgihluti sér

til ad sérsnida TOPRO Troja Original
gongugrindina ad pérfum hvers og eins.
Hafdu samband vid hjalparteekjaverslun,
sOluadila eda TOPRO fyrir uppfaert yfirlit

& faanlegum fylgihlutum eda fardu 4
heimasidu okkar topromobility.com.
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Félicitations pour votre choix d’un
nouveau déambulateur TOPRO

Chaque déambulateur TOPRO est
développé, concu et fabriqué en Norvege.
Le produit est déclaré conforme au
reglement (UE) 2017/745 sur les dispositifs
médicaux. Il est testé et approuvé selon
lanorme ENISO 11199-2:2021.Ala
réception de la marchandise, veuillez
vérifier votre produit. Si vous avez des
questions, veuillez contacter immé-
diatement votre magasin de mobilité

ou votre revendeur. Si vous rencontrez
des difficultés pour lire ce manuel
d’utilisation, une version électronique

est disponible sur topromobility.com.

Utilisation prévue

TOPRO Troja Original doit apporter un
soutien aux utilisateurs ayant un équilibre
réduit et / ou une capacité de marche
réduite. Il est congu pour étre poussé, pas
tiré. Le siege intégré offre a I'utilisateur

la possibilité de se reposer si nécessaire.
L'utilisateur visé est un adulte. Des restric-
tions de taille et de poids s'appliquent.
Contre-indications : Le produit ne

convient pas aux personnes ayant une
faible force dans les bras, avec un trés
mauvais équilibre, ou avec des handicaps
cognitifs considérables. Le produit est
congu et approuvé pour une utilisation a
l'intérieur et a l'extérieur. A l'extérieur, le
déambulateur est destiné a étre une aide
pour marcher sur les routes et les sentiers.

I ne convient pas aux terrains accidentés
et/ou escarpés, ni aux escaliers.

Pour apprendre a connaitre le déam-
bulateur et apprendre a I'utiliser
correctement, une formation par un
professionnel est recommandée.

Les cercles numérotés gris de ce manuel d'utilisation
font référence au graphique d’information numéroté
et auxillustrations a l'intérieur de la couverture.

o Apprenez a connaitre votre produit TOPRO

Poignée

Levier de frein
Tube de poignée
Cable de frein

m O N @ >

Barres de siege / Poignée
de transport

M

Bride de sécurité

G Siege avec ruban pour
mécanisme de pliage

H Molette de verrouillage
pour la poignée

Filet a provisions
Cadre latéral
Bloc de frein / Protecteur de bords

Aide au basculement

=Er X«

Etiquette du produit

Q sécurité /N\

Lors du pliage ou dépliage pre-
nez garde a vos doigts.

Attention a ne pas mettre vos doigts dans
des trous ouverts ou entre des piéces fixes.

Assurez-vous que la molette de ver-
rouillage pour le réglage en hauteur
des poignées est bien verrouillée.

Al'arrét ou en stationnement,
assurez-vous que les freins de sta-
tionnement des deux cotés sont
en position verrouillée (A).

N'utilisez pas le déambulateur dans
les escaliers. Soyez prudent lorsque
vous passez un trottoir etc.

Vérifiez les freins avant chaque uti-
lisation, et que le déambulateur se
verrouille bien en position dépliée.

N'utilisez pas le déambulateur
pour transporter des charges
lourdes ou des personnes.

Sachez que certaines parties du
déambulateur peuvent étres chaudes
ou froides lorsqu’elles sont exposées
a des températures extrémes.

Ne modifiez pas le produit car cela
pourrait mettre votre sécurité en
danger et la garantie sera annulée.

Avant de vous asseoir sur le siege
(Q), assurez-vous que les freins
de stationnement des deux cotés
sont en position verrouillée (A).

Pour éviter le risque de chute, ne vous
penchez pas latéralement ou vers

I'arriere du déambulateur en position
assise (D). N'inclinez pas trop le déam-
bulateur latéralement, pour éviter le
risque de chute. Pour la méme raison,
les sacs et autres objets ne doivent
jamais étre accrochés aux poignées.

Pour apporter un bon soutien en

toute sécurité, marchez droit et as-
surez-vous que le déambulateur est
maintenu aussi prés de votre corps que
possible (E). Marchez entre les roues
arriére (F), pas derriere elles (G).

Sachez que le déambulateur peut
rouler plus vite que vous ne marchez
en descente, ce qui peut vous exposer
a unrisque de chute. Activez les freins
de marche pour régler la vitesse (B).

Soyez prudent lorsque vous portez
des jupes et des pantalons larges,
carils pourraient se prendre dans
les roues, ce qui pourrait entrainer
une chute. Portez des chaussures
robustes pour éviter les blessures.

Pour des raisons de sécurité, il est interdit
de s'asseoir sur le déambulateur dans

les transports en commun. Rangez

votre déambulateur en toute sécurité et
assurez-vous que les freins de stationne-
ment des deux cOtés sont activés (A).

N'utilisez pas le déambulateur sur
des surfaces glissantes ou glacées.

Gardez le déambulateur a I'écart
du feu et des objets chauds.

Ne montez pas sur le déambulateur.
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o Dépliage / Pliage

Dépliage : Ouvrez la bride de sécurité
positionnée au niveau des barres de siege
(A). Appuyez sur les barres de siége vers le
bas et vers I'extérieur. Les cadres latéraux
glisseront séparément. Appuyez sur les
barres de siége (B). Vous entendrez un
click. Le déambulateur est maintenant
verrouillé dans sa position ouverte.
Pliage : Tirez le ruban sur le siége (C) et
appuyez sur les cadres latéraux. Verrouillez
la bride (D) sur les barres de siege.
Transport du déambulateur : Le déam-
bulateur ne doit pas étre transporté par le
ruban du siége ou par les cables de frein.
Pliez le déambulateur comme indiqué sur
I'illustration (E). Portez le déambulateur
par les barres de siege (F) lorsqu'il est plié.

o Poignées / Fonction mémoire

Réglage de la hauteur : Dévissez la
molette de verrouillage (A) (env. 2
tours). Ajustez les tubes de poignée a
une hauteur appropriée, puis tirez-les
légérement vers le haut et vers le bas (C)
jusqu’'a ce que vous entendiez un click.
Serrez a nouveau la molette de verrouil-
lage (A). Ajustez les deux poignées ala
méme hauteur en comparant I'échelle
numérique de chaque coté. Il est recom-
mandé que les poignées soient réglées ala
méme hauteur que vos poignets lorsque vos
bras sont suspendus a cété de votre corps.

Fonction mémoire : Décidez de la
hauteur des poignées (voir échelle
numérique). Comptez les trous visibles a
I'arriere des tubes de poignée. Dévissez
la molette de verrouillage (A). Retirez le
tube (B) du cadre. La piéce de fixation
(D) suivra le tube de poignée. Déplacez
la piece de fixation (D) de sorte que le
nombre de trous au-dessus d’elle soit
égal aux trous précédemment comptés.
Placez le memory clip rouge (E) sur le
tube de poignée dans le premier trou
disponible sous la piéce de fixation (D).
Poussez le tube de poignée (B) et la
piéce de fixation (D) vers le bas dans

le cadre latéral (F). Vissez la molette de
verrouillage (A) a mi-chemin. Tirez la
poignée (G) vers le haut jusqu’a ce quelle
s'arréte, puis serrez correctement la
molette de verrouillage (A). Désormais,
lorsque la poignée est dans la position la
plus basse, elle s'arréte dans la position
prédéfinie lorsqu'elle est tirée vers le haut.

e Freins

Assurez-vous que les freins fonctionnent
avant chaque utilisation. Chaque levier
de frein (A) actionne la roue arriére

du méme c6té. Ne conduisez pas et ne
poussez pas le déambulateur pendant que
les freins de stationnement sont activés !
Freins de stationnement : Poussez les
deux leviers de frein (A) vers le bas jusqu’a
ce qu'elles se verrouillent. Les deux roues
arriére sont maintenant bloquées. Tirer
les deux leviers de frein vers le haut pour
desserrer les freins de stationnement.
Freins de marche : Tirez les deux leviers
de frein (B) vers le haut pour réduire la
vitesse. Ne pas utiliser en continu pendant
que le déambulateur est en mouvement.
Réglage / vérification : Desserrer I'écrou
(C). Serrez le cable de frein (D) avec la

vis de réglage (E). Ajustez les deux blocs
de frein de sorte que la distance a la
surface de la roue soit d’environ 1 mm
(F), puis serrez I'écrou (C). Assurez-vous
que les freins ne sont pas trop serrés

et qu'ils n"appuient pas trop fort sur le
caoutchouc des roues lorsque le frein

de stationnement est verrouillé.
Entretien : Nettoyez fréquemment le
bloc de frein (F) et le ressort de frein

(G). Les roues et les freins peuvent étre
remplacés s'ils sont usés ou endommagés.

G Siege

Le déambulateur dispose d'un siége en
filet sGr et pratique, a travers lequel vous
avez une vue sur le sol tout en marchant. Il
peut facilement étre essuyé avec un chif-
fon si nécessaire. Les freins de stationne-
ment doivent étre verrouillés avant d'uti-
liser le siége. Poussez les deux poignées
de frein vers le bas jusqu'a ce qu'elles se
verrouillent (A). Les deux roues arriére
sont maintenant bloquées. Asseyez-
vous le dos vers le filet a provision (B).

Protecteur de bord /
Aide au basculement

Protecteur de bord : Les protec-

teurs de bord (A), qui sont a I'avant

des roues arriere empéchent les

roues arriere de s'accrocher dans les
coins, les cadres de porte, etc.

Aide au basculement : Pour utiliser la
fonction d'aide au basculement, utilisez
I'avant du pied et appuyez sur la pédale
(B), qui se trouve a c6té de la roue arriére.
Cela permet d'incliner le déambulateur
pour franchir les seuils, les bords, etc.
Remarque : soyez prudent lorsque

Vous passez un trottoir etc.
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Filet a provisions

Le filet peut contenir jusqu’a 10 kilos (mo-
dele M &S) /5 kilos (modéle X). Il peut étre
retiré et lavé délicatement jusqu’a 60 °C.

Transport

Le déambulateur doit étre transporté en
position pliée et verrouillée (voir para-
graphe 3 Dépliage / Pliage). Assurez-vous
que la bride de sécurité est fermée afin
que le déambulateur ne puisse pas se
déplier involontairement. Soyez prudent
lorsque vous chargez le déambulateur
dans un véhicule, en faisant attention a le
fixer. Le déambulateur peut étre couché
sur le flanc en le tenant par le cadre.

Stockage

Le déambulateur doit étre rangé en posi-
tion verticale. S'il est stocké a I'extérieur,

il doit étre mis sous une protection. Ne
laissez pas votre déambulateur sans
surveillance. Ne mettez pas d'objets lourds
sur le déambulateur pendant le stockage.

Nettoyage

Le déambulateur peut étre nettoyé a l'aide
d’un chiffon humide. En cas d’accumula-
tion de boue et de crasse, un chiffon avec
un détergent de lavage doux peut étre
utilisé, suivi d'un rincage a l'eau tiéde.
Evitez de rincer directement contre les
roulements a billes (dans les roues et les
fourches avant). N'utilisez pas d'abrasifs
ou de lavage a la vapeur. Séchez le
déambulateur a I'aide d’un chiffon doux.

Désinfection

La désinfection ne doit étre effectuée que
par du personnel autorisé. Veuillez com-
muniquer avec votre magasin de mobilité
ou votre revendeur. Pendant la désin-
fection, un équipement de protection
suffisant doit étre porté et les instructions
du fabricant du désinfectant doivent étre
suivies. La surface du déambulateur doit
étre nettoyée a I'aide d’un chiffon doux
ou d’une éponge et d’'un désinfectant
chimique approuvé contenant de I'étha-
nol a 70 a 80 %. Nous déconseillons les
désinfectants contenant du chlore ou du
phénol. Le fabricant ne peut étre tenu res-
ponsable des dommages ou blessures sur-
venus d l'aide d’un désinfectant / mesures,
d’un produit nocif ou d’'une désinfection
effectuée par du personnel non autorisé.
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Inspection / Entretien
/ Réutilisation

Il est recommandé d'effectuer régu-
lierement I'inspection et I'entretien (la
fréquence est déterminée par la facon
dont le déambulateur est utilisé et a
quelle fréquence). Vérifiez les éléments
suivants : cadre, vis, poignées, tubes de
poignée, freins, pieces de frein, roues,
siége et accessoires. Cela s'applique
également lorsque le déambulateur
doit étre préparé pour étre réutilisé.
Veuillez consulter les instructions
détaillées dans ce manuel d'utilisation
sur I'entretien des freins et le nettoyage/
désinfection. Lentretien recommandé
n’est pas une exigence et aucun entretien
préventif n'est requis a condition que le
déambulateur soit utilisé conformément
au présent manuel d'utilisation.

Matériaux / Recyclage

Le déambulateur est composé de tubes
en aluminium revétus de plastique, de
raccords en plastique et de matériaux
en plastique et en polyester. Des
roulements a billes sont présents dans
toutes les roues et fourches. La plupart
des pieces de déambulateur peuvent
étre recyclées. Jetez le déambulateur
et son emballage conformémenta la
réglementation applicable dans votre
pays. Pour plus d'informations, veuillez
contacter vos autorités publiques.

Garantie

TOPRO Troja Original est garanti exempt
de défauts et de casse pendant 7 ans.
Les dommages causés par une mauvaise
utilisation ou des piéces exposées a
I'usure naturelle (par exemple, bloc de
frein, cable de frein, roue, panier, siége et
poignée) sont exemptés de la garantie
de 7 ans. Pour les réparations pendant la
période de garantie, veuillez contacter
votre magasin de mobilité local ou votre
revendeur. La garantie est nulle si des
piéces de rechange et des accessoires
non autorisés ont été ou sont utilisés

sur le produit. La durée de vie prévue

du produit est estimée a 10 ans s'il est
utilisé correctement conformément

a ce manuel d'utilisation et a ses ins-
tructions de sécurité et d’entretien.

O Etiquette du produit

1- Fabricant
2- Poids maximal de l'utilisateur

3- Longueur maximale du
déambulateur

4- Largeur maximale / hauteur
du déambulateur

5- Dispositif médical

6- Consultezle manuel
d'utilisation (symbole bleu)

7- Destiné a une utilisation a
l'intérieur et a l'extérieur

8- Nom dumodele
9- Numéro de modéle
10 - Date de fabrication
11 - Numéro de série

12 - Numéro d'article du
commerce mondial

13 - Marquage CE (Ce produit
est conforme au réglement
(UE) 2017/745 sur les
dispositifs médicaux)

14 - Code GS1

Accessoires

TOPRO
Article No.

Ceinture dorsale avec rembourrage, 68 cm

Ceinture dorsale avec rembourrage, 76 cm

Tablette coulissante (non disponible pour la taille X)
Tapis antidérapant pour tablette (non disponible pour la taille X)
Porte-canne, gris

Porte-boisson, gris

Lampe LED avec clip et prise USB

Parapluie avec fixation, noir

Frein simultané a une main

Poignée pour accompagnateur

Sacoche supplémentaire (non disponible pour la taille X)
Plaque d'identification

Systeme de résistance au roulement, paire

Sac de transport

Panier pour bouteille d'oxygéene (uniquement comprimé, pas liquide)
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815271
815273
814728
814059
815358
815843
815260
814068
814026
814014
814046
814024
814032
814042
814009

Les accessoires montés sur le déambu-
lateur peuvent influencer la stabilité,
nous vous conseillons donc de les
utiliser avec précaution. Les accessoires
peuvent étre commandés séparément
pour permettre au TOPRO Troja Original
d'étre personnalisé en fonction des
besoins individuels. Contactez votre
magasin de mobilité, votre revendeur
ou TOPRO pour un apercu actualisé des
accessoires disponibles, ou visitez notre
page d'accueil topromobility.com.
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Congratulazioni per
avere acquistato il nuovo
deambulatore TOPRO

Ogni deambulatore TOPRO e sviluppato,
progettato e realizzato in Norvegia.

Il prodotto é dichiarato conforme al
Regolamento sui Dispositivi Medici

(UE) 2017/745. E testato e approvato ai
sensi della norma EN ISO 11199-2:2021.
Al ricevimento della merce, si prega di
controllare il prodotto. In caso di do-
mande, contattare immediatamente

il negozio o il rivenditore. In caso di
problemi nella lettura di questo manuale
utente, & disponibile una versione
elettronica su topromobility.com.

Destinazione d’uso

TOPRO Troja Original & pensato per fornire
supporto agli utenti con equilibrio ridotto
e/o ridotte capacita di deambulazione. E
progettato per essere spinto, non tirato. Il
sedile integrato offre all’'utente 'opportu-
nita di riposarsi, se necessario. Il prodotto
e destinato agli adulti. Sono previste
restrizioni in termini di altezza e peso.
Controindicazioni: il prodotto non é

adatto a persone con bassa resistenza nelle
braccia, con un equilibrio carente o con
notevoli disabilita cognitive. Il prodotto é
progettato e approvato sia per uso interno
che esterno. All'esterno il deambulatore e
destinato ad essere un aiuto per camminare
su strade e sentieri. Non é adatto in terreni
accidentatie/ o ripidi, né per le scale.

Per conoscere il deambulatore e imparare
a usarlo correttamente, si consiglia la
formazione da parte di un professionista.

| cerchi numerati grigi in questo manuale utente
siriferiscono alle grafiche informative numerate e
alleillustrazioni all'interno della copertina

o Conosciil tuo prodotto TOPRO

Maniglia
Leva freno
Tubo manopole

Cavo freno

m O N @ >

Barre del sedile / Maniglia
ditrasporto

F  Morsetto di bloccaggio

G Sedile con cinturino per
meccanismo pieghevole

H Ruota dibloccaggio per la maniglia
I Cestello

J  Telaio laterale

K  Blocco freno / Protezione dei bordi
L Funzione diinclinazione
M

Etichetta del prodotto

o Sicurezza &

Quando si piega e si apre il deam-
bulatore, procedere cautamente
per non farsi male alle dita.

Non posizionare le dita in fori
aperti o tra le parti fisse.

Assicurarsi che le ruote di bloccaggio
per la regolazione in altezza delle
maniglie siano bloccate saldamente.

Se il deambulatore e fermo o par-
cheggiato, assicurarsi che i freni di
stazionamento su entrambi i lati
siano in posizione bloccata (A).

Non utilizzare il deambulatore
sulle scale. Fare attenzione quan-
do si superano i cordoli, ecc.

Controllare i freni prima dell'uso
ogni volta e che il deambulatore
si blocchi in posizione aperta.

Non utilizzare il deambulatore per
trasportare carichi pesanti o persone.

Tenere presente che alcune parti del de-
ambulatore potrebbero risultare calde o

fredde se esposte a temperature estreme.

Non modificare il prodotto in quanto
cio potrebbe costituire un rischio per la
sicurezza e la garanzia diventera nulla.

Prima di sedersi sul sedile (C), assicurarsi
che i freni di stazionamento su entrambi
i lati siano in posizione bloccata (A).

Per evitare il rischio di caduta, non
sporgersi o piegarsi lateralmente o sul
retro del deambulatore mentre si € in

posizione seduta (D). Non inclinare
troppo il deambulatore lateralmente,
per evitare il rischio di caduta. Per lo
stesso motivo, le borse ecc. non devono
mai essere appese alle manopole.

Per dare il giusto supporto e sicurezza,
camminare dritto e assicurarsi che il
deambulatore sia tenuto il piu vicino
possibile al corpo (E). Camminare tra le
ruote posteriori (F), non dietro di esse (G).

Tenere presente che il deambulatore po-
trebbe avanzare pil velocemente dell’u-
tente in tratti in discesa, il che potrebbe
generare un rischio di caduta. Attivare i
freni di guida per regolare la velocita (B).

Prestare attenzione quando siindossano
gonne o pantaloni larghi in quanto
potrebbero rimanere impigliati nelle
ruote, causando una caduta. Indossare
calzature robuste per evitare lesioni.

Per motivi di sicurezza & vietato
sedersi sul deambulatore a bordo di
mezzi di trasporto pubblico. Stivare

il deambulatore in modo sicuro e
assicurarsi che i freni di stazionamento
su entrambi i lati siano attivati (A).

Non utilizzare il deambulatore su
superfici scivolose o ghiacciate.

Tenere il deambulatore lontano
dal fuoco e dagli oggetti caldi.

Non usare il deambulatore, come
supporto per raggiungere oggetti in alto.
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e Apertura/ Chiusura

Apertura:rilasciare il morsetto di
bloccaggio posizionato sulle barre del
sedile (A). Premere le barre del sedile
verso il basso e verso l'esterno. | telai
laterali scorreranno separandosi. Premere
verso il basso le barre del sedile (B). Si
sentira un “clic”. Il deambulatore é ora
bloccato nella sua posizione aperta.
Chiusura: tirare la cinghia sul sedile (C) e
premere insieme i telai laterali. Bloccare

il morsetto (D) sopra le barre del sedile.
Trasporto del deambulatore: il deambu-
latore non deve essere trasportato dalla
cinghia di seduta o dai cavi dei freni.
Piegare il deambulatore insieme

come mostrato nell’illustrazione (E).
Trasportare il deambulatore dalle barre
del sedile (F) quando e piegato.

Maniglie / Funzione
di memoria

Regolazione dell’altezza: svitare la ruota
di bloccaggio (A) (circa 2 giri). Regolare i
tubi della maniglia ad un‘altezza ade-
guata, quindi tirarli leggermente su e giu
(C) fino a quando non si sente un “clic”.
Stringere nuovamente la ruota di bloccag-
gio (A). Regolare entrambe le maniglie alla
stessa altezza confrontando la scala nu-
merica su ciascun lato. Siconsiglia diimpo-
stare le maniglie alla stessa altezza dei polsi
quando le braccia sono distese lungo corpo.

Funzione di memoria: decidere |'altezza
delle maniglie (vedere scala numerica).
Contare i fori visibili sul retro dei tubi della
maniglia. Svitare la ruota di bloccaggio (A).
Estrarre il tubo (B) dal telaio. Lelemento
difissaggio (D) seguira ora il tubo della
maniglia. Spostare il pezzo di fissaggio (D)
in modo che il numero di fori sopra di esso
sia uguale ai fori contati in precedenza.
Montare il chip di memoria rosso (E)

sul tubo della maniglia nel primo foro
disponibile sotto I'elemento di fissaggio
(D). Spingere il tubo della maniglia (B) e
I'elemento di fissaggio (D) verso il basso

e nel telaio laterale (F). Avvitare la ruota

di bloccaggio (A) a meta strada. Tirare

la maniglia (G) fino a quando non si
ferma, quindi stringere correttamente

la ruota di bloccaggio (A). D'ora in poi,
quando la maniglia & nella posizione

piu bassa, si fermera nella posizione
predefinita quando viene sollevata.

e Freni

Assicurati che i freni funzionino prima

di ogni viaggio. Ogni leva del freno (A)
agisce su ciascuna delle ruote posteriori.
Non guidare o spingere il dleambulatore
mentre i freni di stazionamento sono in uso!
Freni di stazionamento: spingere en-
trambe le leve del freno(A) verso il basso
sino al loro bloccaggio. Entrambe le ruote
posteriori sono ora bloccate. Premere
entrambe le leve del freno verso l'alto

per rilasciare i freni di stazionamento.
Freni di guida: tirare entrambe le leve
del freno (B) verso l'alto per ridurre la
velocita. Non utilizzare continuativamente
mentre il deambulatore é in movimento.
Regolazione / controllo: allentare il dado
(Q). Stringere il cavo del freno (D) con la
vite di regolazione (E). Regolare entrambi
i blocchi dei freniin modo che la distanza
dalla superficie della ruota sia di circa

1 mm (F), quindi stringere il dado (C).
Assicurarsi che i freni non siano regolati
troppo stretti e non premano eccessi-
vamente contro la gomma delle ruote
quando il freno di stazionamento é attivo.
Manutenzione: pulire frequentemente

il blocco freno (F) e la molla del freno

(G). Le ruote e i freni possono essere
sostituiti se sono usurati o danneggiati.

© sedile

Il deambulatore ha un sedile a rete sicuro
e conveniente che consente di vedere il
terreno mentre si cammina. Puo essere
facilmente pulito con un panno, se ne-
cessario. | freni di stazionamento devono
essere attivati prima di utilizzare il sedile.
Spingere entrambe le leve del freno verso
il basso sino al bloccaggio (A). Entrambe le
ruote posteriori sono ora bloccate. Sedersi
con la schiena rivolta verso il cestello (B).

Protezione dei bordi/
Funzione diinclinazione

Protezione dei bordi: |e protezioni

dei bordi (A), che si trovano davanti

alle ruote posteriori, impediscono

alle ruote posteriori di sbattere con-

tro angoli, telai delle porte, ecc.
Funzione di inclinazione: per utilizzare
la funzione di inclinazione utilizzare la
parte anteriore del piede e premere verso
il basso sul pedale di inclinazione (B),
che sitrova accanto alla ruota posteriore.
Questo aiuta a inclinare il deambulatore
oltre soglie, bordi ecc. Nota: fare atten-
zione quando si superano i cordoli, ecc.
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Cestello

Il cestello puo contenere fino a
10 chili (modello M &S) / 5 chili
(modello X). Puo essere rimosso e
lavato delicatamente fino a 60 °C.

Trasporto

Il deambulatore deve essere traspor-
tato in posizione piegata e bloccata
(vedi paragrafo 3 Apertura / Chiusura).
Assicurarsi che il morsetto di blocco sia
attivo, in modo che il deambulatore non
possa aprirsi involontariamente. Fare
attenzione quando si carica il deambula-
tore in un veicolo, accertandosi del suo
fissaggio. Il deambulatore pud essere
posato sollevandolo dal tubo del telaio.

Conservazione quando nonin uso

Il deambulatore deve essere riposto in po-
sizione verticale. Se conservato all'aperto
deve essere posto sotto una copertura per
proteggerlo. Non lasciare il deambulatore
incustodito. Non mettere oggetti pesanti
sopra il deambulatore quando e riposto.

Pulizia

Il deambulatore puo essere pulito con

un panno umido. In caso di accumulo di
fango e sporcizia, € possibile utilizzare un
panno con un detergente per lavaggio
delicato seguito da risciacquo con acqua
tiepida. Ed evitare il lavaggio diretto
contro i cuscinetti a sfera (nelle ruote e
nelle forcelle anteriori). Non utilizzare
abrasivi o lavare a vapore. Asciugare il
deambulatore usando un panno morbido.

Disinfezione

La disinfezione deve essere effettuata
solo da personale autorizzato. Si prega di
contattare il rivenditore locale o il centro
di assistenza alla mobilita. Durante la
disinfezione devono essere indossati
dispositivi di protezione sufficienti e
devono essere seguite le istruzioni del
produttore del disinfettante. Le superficie
del deambulatore devono essere pulite
con un panno morbido o una spugna

e un disinfettante chimico approvato
contenente il 70-80 % di etanolo.
Sconsigliamo disinfettanti contenenti
cloro o fenolo. Il produttore non puo essere
ritenuto responsabile per eventuali danni

o lesioni verificatisi utilizzando disinfet-
tanti/metodi dannosi o per la disinfezione
effettuata da personale non autorizzato.
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Ispezione / Manutenzione
/ Riutilizzo

Si raccomanda di eseguire regolarmente
l'ispezione e la manutenzione (la frequen-
za e determinata da come e con quale
frequenza viene utilizzato il deambulato-
re). Controllare i seguenti elementi: telaio,
viti, maniglie, tubi di maniglia, freni, parti
dei freni, ruote, sedile e accessori. Cid

vale anche quando il deambulatore deve
essere preparato per il riutilizzo. Si prega
di consultare le istruzioni dettagliate in
questo manuale utente sulla manuten-
zione dei freni e la pulizia / disinfezione.
La manutenzione raccomandata non

€ un requisito e non é richiesta alcuna
manutenzione preventiva a condizione
che il deambulatore venga utilizzato come
previsto secondo questo manuale utente.

Materiale / Riciclaggio

Il deambulatore ¢ costituito da tubiin
alluminio plastificati, giunti in plastica

e materiale in plastica e poliestere. Ci
sono cuscinetti a sfere in tutte le ruote

e forcelle. La maggior parte delle parti
del deambulatore puo essere riciclata.
Smaltire il deambulatore e il suo imbal-
laggio secondo le normative applicabili
nel proprio paese. Per informazioni, si
prega di contattare le autorita pubbliche.

Garanzia

TOPRO Troja Original & garantito privo
di difetti per 7 anni. | danni causati da un
uso scorretto o le parti esposte all’'usura
naturale (ad es. blocco freno, cavo del
freno, ruota, cestello, sedile e maniglia)
sono escluse dalla garanzia di 7 anni.
Per le riparazioni durante il periodo

di garanzia, contattare il negozio o/il
rivenditore di mobilita locale. La garanzia
é nulla se pezzi di ricambio e accessori
non autorizzati sono stati o vengono
utilizzati sul prodotto. La durata pre-
vista del prodotto e stimata in 10 anni
se viene utilizzato nel modo corretto
secondo questo manuale d’uso e le sue
istruzioni di sicurezza e manutenzione.

e Etichettatura CE

1- Fabbricante
2- Pesomassimo dell’'utente

3- Lunghezza massima
del deambulatore

4- Larghezza massima/ altezza
del deambulatore

5- Dispositivo Medico

6- Consultare le istruzioni
per 'uso (icona blu)

7- Destinato all’'uso interno ed esterno
8- Nome del modello

9- Numero di modello

10 - Data difabbricazione

11 - Numero di serie

12 - Numero dell'articolo del
commercio globale (GTIN)

13 - Marcatura CE (Questo prodotto
& conforme al Regolamento sui
Dispositivi Medici (UE) 2017/745)

14 - GS1 DataMatrix

Accessori

Supporto schienale con imbottitura, 68 cm

Supporto schienale con imbottitura, 76 cm

Vassoio (NB: non per la taglia X)

Tappetino antiscivolo per vassoio (NB: non per taglia X)

Porta stampelle

Portabottiglia

Lampada a LED con clip-on e spina USB
Ombrello con attacco, nero

Freno con una sola mano

Maniglia di guida per ipovedenti

Borsa posteriore con cerniera (NB: non per la taglia X)

Borsa di trasporto
Targhetta

Sistema di resistenza al rotolamento, coppia

Numero articolo
TOPRO

815271
815273
814728
814059
815358
814043
815260
814068
814026
814014
814046
814042
814024
814032

Cestello per bombola di ossigeno (solo compresso, non liquido) 814009
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Gli accessori montati sul deambula-
tore possono influenzare la stabilita,
consigliamo quindi di usarli con cura.
Gli accessori possono essere ordinati
separatamente per consentire a TOPRO
Troja Original di essere personalizzato in
base alle esigenze individuali. Contatta
il tuo negozio di mobilita, rivenditore o
TOPRO per una panoramica aggiornata
degli accessori disponibili o visita la
nostra homepage topromobility.com.
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Felicitaciones con su eleccion
de un nuevo rollator TOPRO

Cada rollator TOPRO se desarrolla, diseia
y fabrica en Noruega. El producto cumple
con el Reglamento de Dispositivos
Médicos (UE) 2017/745. Esta probado y
aprobado segin EN ISO 11199-2:2021.
Al recibir los productos, verifique su
producto. Si tiene alguna pregunta,
poéngase en contacto con su tienda de
movilidad o distribuidor de inmediato.

Si tiene problemas para leer este manual
de usuario, hay una versién electrénica
disponible en topromobility.com.

Uso previsto

EITOPRO Troja Original dard soporte a
los usuarios con equilibrio reducido y /
o capacidad de caminar reducida. Esta
disefado para ser empujado, no tirado.
El asiento integrado ofrece una oportu-
nidad para que el usuario descanse si es

necesario. El usuario previsto es un adulto.

Se aplican restricciones de altura y peso.
Contraindicaciones: El producto no es
adecuado para personas con baja fuerza

en brazos, con muy mal equilibrio o con
discapacidades cognitivas considerables. EI
producto estd disefiado y aprobado tanto
para uso en interiores como en exteriores. Al
aire libre, el rollator estd destinado a ser una

ayuda para caminar por caminos y caminos.

No es adecuado en terrenos accidentados
y/o escarpados, ni para escaleras.

Para conocer el rollator y aprender a
usarlo correctamente, se recomienda la
formacion por parte de un profesional.

Los circulos numerados grises en este manual de
usuario se refieren al grafico de informaciéon numerada
y las ilustraciones dentro de la cubierta

o Conozca su producto TOPRO

Asa
Palanca de freno
Tubo de mango

Cable de freno

m O N @ >

Barras de asiento / Asa
de transporte

M

Abrazadera de bloqueo

G Asiento con correa para
mecanismo plegable

H Rueda de bloqueo para el mango
I Canasta
J Marco lateral

K Bloque defreno/
Protector de borde

L  Funcién deinclinaciéon

M Etiqueta del producto

e Seguridad /AN

Al doblary desplegar el rollator, tenga
en cuenta para no lastimarse los dedos.

Tenga en cuenta no poner los
dedos en agujeros abiertos o
entre partes estacionarias.

Asegurese de que las ruedas de
bloqueo para el ajuste de altura de
las manijas estén bien bloqueadas.

Cuando esté parado o estacionado, asegu-
rese de que los frenos de estacionamiento
en ambos lados estén activados (A).

No use el rollator en las escaleras. Tenga
cuidado al pasar por los bordillos, etc.

Compruebe los frenos antes de
usarlos cada vez, y que el rollator se
bloquee en posicién desplegada.

No utilice el rollator para transpor-
tar cargas pesadas o personas.

Tenga en cuenta que algunas
partes del rollator pueden sentirse
calientes o frias cuando se expo-
nen a temperaturas extremas.

No modifique el producto, ya que
esto podria poner en riesgo su se-
guridad y la garantia se anulara.

Antes de sentarse en el asiento (C), asegu-
rese de que los frenos de estacionamiento
en ambos lados estén activados (A).

Para reducir el riesgo de caidas, no se in-
cline ni se doble hacia los lados o sobre la
parte posterior del rollator mientras esté

sentado (D). No incline el rollator dema-
siado hacia los lados, para evitar el riesgo
de caidas. Por la misma razén, las bolsas,
etc, nunca deben colgarse en las asas.

Para dar el soporte y la seguridad
adecuados, camine recto y asegurese de
que el rollator se mantenga lo mas cerca
posible de su cuerpo (E). Camina entre las
ruedas traseras (F), no detras de ellas (G).

Tenga en cuenta que el rollator puede
rodar mas rapido que usted al caminar
cuesta abajo, lo que puede ponerlo en
riesgo de caerse. Active los frenos de
conduccion para ajustar la velocidad (B).

Tenga cuidado al usar faldas o panta-
lones revoloteantes, ya que podrian
quedar atrapados en las ruedas, lo que
podria provocar caidas. Use calzado
resistente para evitar lesiones.

Por razones de seguridad esta prohi-
bido sentarse en el rollator durante el
transporte publico. Guarde su rollator
de forma segura y asegurese de que
los frenos de estacionamiento en
ambos lados estén activados (A).

No utilice el rollator en superfi-
cies resbaladizas o heladas.

Mantenga el rollator alejado del
fuego y de los articulos calientes.

No se suba al rollator.
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o Despliegue / Plegado

Despliegue: Suelte la abrazadera de
bloqueo colocada en las barras del asiento
(A). Presione las barras del asiento hacia
abajo y hacia afuera. Los marcos laterales
se deslizaran por separado. Presione hacia
abajo las barras del asiento (B). Escuchara
un sonido de clic. El rollator ahora esta
bloqueado en su posicién abierta.
Plegable: Tire de la correa del asiento

(C) y presione los marcos laterales

juntos. Bloquee la abrazadera (D)

sobre las barras del asiento.

Transporte del rollator: El rollator no
debe ser transportado por la correa del
asiento o los cables del freno. Doble el
enrollador como se muestra en la ilus-
tracion (E). Lleve el rodillo por las barras
del asiento (F) cuando esté plegado.

o Manijas / Funcion de memoria

Ajuste de altura: Desajustar, la rueda de
bloqueo (A) (aprox. 2 vueltas). Ajuste el
tubo del mango a una altura adecuada,
luego tire ligeramente hacia arriba

y hacia abajo (C) hasta que escuche

un sonido de clic. Apriete la rueda de
bloqueo (A). Ajuste ambos mangos a

la misma altura comparando la escala
numérica de cada lado. Se recomienda
que las asas estén ajustadas a la misma
altura que las muiecas cuando los
brazos cuelgan junto a su cuerpo.

Funcién de memoria: Decida la altura de
los mangos (consulte la escala numé-
rica). Cuente los orificios visibles en la
parte posterior de los tubos del mango.
Desenrosque la rueda de bloqueo (A).
Tire del tubo (B) fuera del marco. La pieza
de sujecion (D) ahora seqguird el tubo

del mango. Mueva la pieza de sujeciéon

(D) para que el nimero de orificios por
encima de ella sea igual a los orificios con-
tados anteriormente. Coloque el chip de
memoria rojo (E) en el tubo de la manija
en el primer orificio disponible debajo de
la pieza de sujecién (D). Empuje el tubo
del mango (B) y la pieza de sujecién (D)
hacia abajo y hacia el marco lateral (F).
Atornille la rueda de bloqueo (A) hasta la
mitad. Tire del mango (G) hacia arriba has-
ta que se detengay luego apriete la rueda
de bloqueo (A) correctamente. A partir

de ahora, cuando las manijas estén en la
posicion mas baja, se detendran en la po-
sicion preestablecida cuando se levanten.

6 Frenos

Asegurese de que los frenos estén
funcionando antes de cada viaje. Cada
palanca de freno (A) funciona en cada

una de las ruedas traseras. jNo conduzca
ni empuje el rollator mientras los frenos

de estacionamiento estdn activados!
Frenos de estacionamiento: Empuje
ambas palancas de freno (A) hacia abajo
hasta que se bloqueen. Ambas ruedas
traseras ahora estan bloqueadas. Apriete
ambas palancas de freno hacia arriba para
liberar los frenos de estacionamiento.
Frenos de conduccion: Tire de ambas
palancas de freno (B) hacia arriba para re-
ducir la velocidad. No lo use continuamente
mientras el rollator esté en movimiento.
Ajuste / comprobacion: Afloje la tuerca
(C). Apriete el cable del freno (D) con

el tornillo de ajuste (E). Ajuste ambos
bloques de freno para que la distancia

ala superficie de la rueda sea de aproxi-
madamente T mm (F) y luego apriete la
tuerca (C). Asegurese de que los frenos no
estén demasiado ajustados y presione con
fuerza la goma de las ruedas cuando el
freno de estacionamiento esté encendido.
Mantenimiento: Limpie el bloque de fre-
no (F) y el resorte de freno (G) regularmen-
te. Las ruedas y los frenos se pueden re-
emplazar si estan desgastados o dafiados.

G Asiento

El rollator tiene un asiento de malla
seguro y conveniente, que proporciona
vista al suelo mientras camina. Se puede
limpiar facilmente con un pafo si es
necesario. Los frenos de estacionamiento
deben activarse antes de usar el asiento.
Empuje ambas palancas de freno hacia
abajo hasta que se bloqueen (A). Ambas
ruedas traseras ahora estan bloqueadas.
Siéntate de espaldas hacia la canasta (B).

Protector de borde /
Funcion de inclinacion

Protector de borde: Los protectores
de borde (A), que estan delante de
las ruedas traseras, evitan que las
ruedas traseras se enganchen en las
esquinas, marcos de las puertas, etc.
Funcién de inclinacion: Para usar la
funciéon de inclinacion, use la parte
delantera del pie y presione hacia abajo
el pedal de inclinacién (B), que esta al
lado de la rueda trasera. Esto ayuda
ainclinar el rollator sobre umbrales,
bordes, etc. Tenga en cuenta: Tenga
cuidado al pasar por los bordillos, etc.
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Canasta

La cesta tiene capacidad para 10 kilos
(modelo M&S) / 5 kilos (modelo X). Se pue-
de quitary lavar suavemente hasta 60 °C.

Transporte

El rollator debe transportarse en la
posicion plegada y bloqueada (ver
seccion 3 Despliegue / Plegado). Asegurese
de que la abrazadera de bloqueo esté
encendida, de modo que el rollator no
pueda desplegarse involuntariamente.
Tenga cuidado al cargar el rollator en

un vehiculo, prestando atencion a
asegurarlo. El rollator puede acostarlo
tomandolo por el tubo del marco.

Almacenamiento

El rollator debe almacenarse en posicién
vertical. Si se almacena al aire libre,

debe estar debajo de una cubierta para
protegerlo. No deje su rollator desatendi-
do. No coloque articulos pesados encima
del rollator durante el almacenamiento.

Limpieza

El rollator se puede limpiar con un paiio
humedo. En caso de acumulacion de barro
y suciedad, se puede usar un pafno con un
detergente de lavado suave seguido de un
enjuague con agua tibia. Evite enjuagar
directamente contra los rodamientos de
bolas (en ruedas y horquillas delanteras).
No use abrasivos ni lavados a vapor.
Seque el rollator con un pafio suave.

Desinfeccion

La desinfeccidn solo debe ser realizada
por personal autorizado. Péngase en con-
tacto con su concesionario local o centro
de ayuda a la movilidad. Durante la desin-
feccion se debe usar suficiente equipo de
proteccion y se deben seguir las instruc-
ciones del fabricante del desinfectante. La
superficie del rollator debe limpiarse con
un pafio o esponja suave y un desinfectan-
te quimico aprobado que contenga etanol
al 70-80 %. Aconsejamos no desinfectar
que contenga cloro o fenol. El fabricante
no se hace responsable de ningtin dafio o
lesion ocurrida con desinfectante/ métodos
de desinfeccién o desinfeccién danina
llevado a cabo por personal no autorizado.
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Inspeccion / Mantenimiento
/ Reutilizacion

Se recomienda que la inspeccién y el man-
tenimiento se lleven a cabo regularmente
(la frecuencia estéa determinada por cémo
y con qué frecuencia se utiliza el rollator).
Compruebe los siguientes elementos:
Marco, tornillos, asas, tubos de mango,
frenos, piezas de freno, ruedas, asiento y
accesorios. Esto también se aplica cuando
el rollator debe prepararse para su reuti-
lizacién. Consulte las instrucciones deta-
lladas en este manual de usuario sobre el
mantenimiento de los frenos y la limpieza/
desinfeccion. El mantenimiento recomen-
dado no es un requisito, y no se requiere
mantenimiento preventivo siempre que

el rollator se utilice segun lo previsto de
acuerdo con este manual del usuario.

Material / Reciclaje

El rollator esta hecho de tubos de alumi-
nio recubiertos de pléstico, acoplamientos
de plastico y material hecho de plasticoy
poliéster. Hay rodamientos de bolas en to-
das las ruedas y horquillas. La mayoria de
las piezas del rollator se pueden reciclar.
Deseche el enrollador y su embalaje de
acuerdo con la normativa aplicable en su
pais. Para obtener informacién, pongase
en contacto con sus autoridades publicas.

Garantia

TOPRO Troja Original esta garantizado
libre de fallos y defectos durante 7 afios.
Los danos causados por un uso incorrecto
o las piezas que estan expuestas al
desgaste natural (por ejemplo, bloque
de freno, cable de freno, rueda, cesta,
asiento y mango) estan exentos de la
garantia de 7 afos. Para reparaciones
durante el periodo de garantia, pédngase
en contacto con su tienda de movilidad o
distribuidor local. La garantia es nula si se
han utilizado o se estan utilizando piezas
de repuesto o accesorios no autorizados
en el producto. La vida util esperada

del producto se estima en 10 afnos si se
utiliza de la manera correcta de acuerdo
con este manual de usuario y sus instruc-
ciones de seguridad y mantenimiento.

O Etiqueta del producto

1- Fabricante

2- Peso maximo del usuario

3- Longitud méaxima del rollator

4-  Anchura/ altura maxima del rollator
5- Dispositivo médico

6- Consulte las instrucciones
de uso (icono azul)

7- Destinado para uso en
interiores y exteriores

8- Nombre del modelo
9- Numero de modelo
10 - Fecha de fabricacién

11- NUmero de serie

12 - Numero de articulo comercial global

13 - Marcado CE (Este producto cumple
con el Reglamento de Dispositivos
Médicos (UE) 2017/745)

14 - GS1 DataMatrix

Accesorios

Soporte trasero con acolchado, 68 cm
Soporte trasero con acolchado, 76 cm

Bandeja (NB: no para la talla X)

Alfombra antideslizante para bandeja (NB: no para la talla X)

Soporte de muleta, gris

Portabotellas, gris

Lampara LED con clip-on y enchufe USB
Paraguas con sujecién, negro

Freno con una sola mano

Mango guia para personas con discapacidad visual

Bolsa trasera con cremallera (NB: no para la talla X)

Bolsa de transporte
Etiqueta de nombre

Sistema de resistencia al balanceo, par

Cesta para botella de oxigeno (solo comprimida, no liquida)

Articulo TOPRO No.
815271
815273
814728
814059
815358
815843
815260
814068
814026
814014
814046
814042
814024
814032
814009
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Los accesorios montados en el rollator
pueden influir en la estabilidad, por lo
tanto, le recomendamos que los use con
cuidado. Los accesorios se pueden pedir
por separado para permitir que TOPRO
Troja Original se personalice segun las
necesidades individuales. Péngase en
contacto con su tienda de movilidad,
distribuidor o TOPRO para obtener

una vision general actualizada de los
accesorios disponibles o visite nuestra
pagina de inicio topromobility.com.




TOPRO rollators are developed, designed and manufactured in Norway by:

TOPRO Industri AS

Rambekkveien 5, NO-2816 Gjovik, Norway

(+47) 61 13 46 00
info@topromobility.com
www.topromobility.com

Subsidiaries

TOPRO GmbH
Bahnhofstral3e 26 d

82256 Fiirstenfeldbruck
GERMANY

Tel: +49 (0) 8141 888939-0
Fax: +49 (0) 8141 888939-22
cs@topro.de
www.topromobility.com

TOPRO Mobility B.V.
C'park Bata

Europaplein 1

Gebouw 21 —unit 2.17

5684 ZC Best

THE NETHERLANDS

Tel: +31(0) 6 27 288 801
cs@topromobility.nl
www.topromobility.com

TOPRO Mobility AB
Buskuddsvagen 9

185 95 Vaxholm

SWEDEN

Tel: +46 (0) 8311 330
info@topromobility.se
www.topromobility.com

ZTOPRO

TOPRO GmbH
Zweigniederlassung Stetten
Im Stetterfeld 2

5608 Stetten
SWITZERLAND

Tel: +41 (0) 44 940 36 50
Fax: +41 (0) 44 940 36 51
mail@topro.ch
www.topromobility.com

TOPRO Limited
Trent Business centre
Thoroton Rd

West Bridgford
Nottingham

NG2 5FT

UNITED KINGDOM

Tel: +44 (0) 115 846 5406
Fax: +44 (0) 8447391615
info@topro.co.uk
www.topromobility.com

TOPRO Mobility DK
Jadevej 11

8541 Skgdstrup

DENMARK

Tel +45 (0) 53 763 131
info@topromobility.dk

Distributor / dealer

topromobility.com
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